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Compressor Nebuliser
(1) Piston compressor 3. Connect the nebuliser with the air hose (&) to the
@ Power lead compressor (1) and plug the power lead (2) into the

(3 ON/OFF Switch
(@) Air filter compartment
(® Nebuliser

-a: Vaporiser head
(® Airhose
(@ Mouthpiece
Adult face mask
(9) Child face mask
Replacing air filter
1) Assembling nebuliser kit
2 Nose piece
@3 Airfilter

Dear Customer,

This nebuliser is an aerosol therapy system suitable for
domestic use. This device is used for the nebulisation of
liquids and liquid medication (aerosols) and for the treat-
ment of the upper and lower respiratory tract.

This device has been specifically designed to make
treatment more pleasant for children, whilst ensuring all
the quality and safety standards of Microlife products.

If you have any questions, problems or want to order
spare parts please contact your local Microlife-Customer
Service. Your dealer or pharmacy will be able to give you
the address of the Microlife dealer in your country. Alter-
natively, visit the internet at www.microlife.com where
you will find a wealth of invaluable information on our
products.

Stay healthy — Microlife AG!

1. Explanation of symbols

Electronic devices must be disposed of in accor-
dance with the locally applicable regulations, not
= With domestic waste.

Read the instructions carefully before using this
device.

socket (230V 50 Hz AC).

. Tostart the treatment, set ON/OFF switch (3) into the

«I» position.

- The mouthpiece gives you a better drug delivery
to the lungs.

- Choose between adult (8) or child face mask (9)
and make sure that it encloses the mouth and
nose area completely.

- Use all accessories including the nose piece G2
as prescribed by your doctor.

5. During inhalation, sit upright and relaxed at a table

and not in an armchair, in order to avoid compressing
your respiratory airways and impairing the treatment
effectiveness. Do not lie down while inhaling. Stop
inhalation if you feel unwell.

. After completing the inhalation period recommended by
your doctor, switch the ON/OFF switch (3) to position
«On» to turn off the device and unplug it from the socket.

. Empty the remaining medication from the nebuliser
and clean the device as described in the section
«Cleaning and Disinfecting».

&= This device was designed for intermittent use

of 30 min. On / 30 min. Off. Switch off the
device after 30 min. use and wait for another
30 min. before you resume treatment.

&= The device requires no calibration.

A No modification to the device is permitted.

4. Cleaning and Disinfecting

Thoroughly clean all components to remove medication
residuals and possible impurities after each treatment.
Use a soft and dry cloth with non-abrasive cleaners to

Cl

lean the compressor.
Make sure that the internal parts of the device
are not in contact with liquids and that the power
plug is disconnected.

Cleaning and disinfecting of the accessories
Follow carefully the cleaning and disinfecting instructions
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2.

Important Safety Instructions

Follow instructions for use. This document provides
important product operation and safety information
regarding this device. Please read this document thor-
oughly before using the device and keep for future
reference.

This device may only be used for the purposes

described in these instructions. The manufacturer

cannot be held liable for damage caused by incorrect
application.

Retain instructions in a safe place for future reference.

Do not operate the unit in presence of any anesthetic

mixture inflammable with oxygen or nitrogen protoxide.

This device is not suitable for anaesthesia and lung

ventilation.

This device should only be used with original acces-

sories as shown in these instructions.

Do not use this device if you think it is damaged or

notice anything unusual.

Never open this device.

This device comprises sensitive components and

must be treated with caution. Observe the storage

and operating conditions described in the «Technical

Specifications» section.

Protect it from:

- water and moisture
extreme temperatures
impact and dropping
contamination and dust
direct sunlight

- heatand cold

Comply with the safety regulations concerning the

electrical devices and in particular:

- Never touch the device with wet or moist hands.
Place the device on a stable and horizontal
surface during its operation.

Do not pull the power cord or the device itself to
unplug it from the power socket.

The power plug is a separate element from the
grid power; keep the plug accessible when the
device is in use.

Before plugging in the device, make sure that the

electrical rating, shown on the rating plate on the

bottom of the unit, corresponds to the mains rating.

In case the power plug provided with the device does

not fit your wall socket, contact qualified personnel for

a replacement plug with that of a suitable one. In

general, the use of adapters, simple or multiple, and/

or extension cables is not recommended. If their use
is indispensable, it is necessary to use types
complying with safety regulations, paying attention
that they do not exceed the maximum power limits,
indicated on adapters and extension cables.

Do not leave the unit plugged in when not in use;

unplug the device from the wall socket when it is not

in operation.

The installation must be carried out according to the

instructions of the manufacturer. An improper instal-

lation can cause damage to persons, animals or
objects, for which the manufacturer cannot be held
responsible.

Do not replace the power lead of this device. In case of

apower lead damage, contact a technical service center

authorized by the manufacturer for its replacement.

The power supply cord should always be fully

unwound in order to prevent dangerous overheating.

Before performing any maintenance or cleaning

operation, turn off the device and disconnect the plug

from the main supply.

Only use the medication prescribed for you by your

doctor and follow your doctor's instructions with

regard to dosage, duration and frequency of the
therapy.

Depending on the pathology, only use the treatment

that is recommended by your doctor.

Only use the nose piece if expressly indicated by your

doctor, paying special attention NEVER to introduce

the bifurcations into the nose, but only positioning
them as close as possible.

Check in the medicine instruction leaflet for possible

contraindications for use with common aerosol

therapy systems.

Do not position the equipment so that it is difficult to

operate the disconnection device.

For greater hygienic safety, do not use the same

accessories for more than one person.

Never bend the nebuliser over 60°.

Do not use this device close to strong electromagnetic

fields such as mobile telephones or radio installations.

Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices

when using this device.

pervised; some parts are small enough to be

@ Ensure that children do not use this device unsu-

swallowed. Be aware of the risk of strangulation in
case this device is supplied with cables or tubes.

Use of this device is not intended as a substitute
for a consultation with your doctor.

A This device is not a toy! Keep out of reach of

3.

children and do not leave children alone during
treatment.

Preparation and Usage of this Device

Prior to using the device for the first time, we recommend
cleaning it as described in the section «Cleaning and
Disinfecting».

1. Assemble the nebuliser kit @1. Ensure that all parts

are complete.

. Fill the nebuliser with the inhalation solution as per

your doctor’s instructions. Ensure that you do not
exceed the maximum level.

of the accessories as they are very important to the
performance of the device and success of the therapy.
Before and after each treatment
Disassemble the nebuliser (8) by turning the top counter-
clockwise and remove the medicine conduction cone.
Wash the components of the disassembled nebuliser, the
mouthpiece (7) and the nose piece (2 by using tap water;
dip in boiling water for 5 minutes. Reassemble the nebu-
liser components and connect it to the air hose connector,
switch the device on and let it work for 10-15 minutes.
&= Wash masks and air tube with warm water.
@& Only use cold disinfecting liquids following the
manufacturer’s instructions.

A Do not boil nor autoclave the air tube and masks.

5. Maintenance, Care, and Service

Order all spare parts from your dealer or pharmacist, or
contact Microlife-Service (see foreword).
Replacement of the nebuliser
Replace the nebuliser (8) after a long period of inactivity,
in cases where it shows deformities, breakage, or when
the vaporiser head (5)-a is obstructed by dry medicine,
dust, etc. We recommend to replace the nebuliser after
a period between 6 months and 1 year depending on the
usage.

A Only use original nebulisers!
Replacement of the air filter
In normal conditions of use, the air filter @3 must be
replaced approximately after 500 working hours or after
each year. We recommend to periodically check the air
filter (10-12 treatments) and if the filter shows a grey or
brown colour or is wet, replace it. Extract the filter and
replace it with a new one.

& Do not try to clean the filter for reusing it.

&= The air filter shall not be serviced or maintained

while in use with a patient.

Only use original filters! Do not use the device
without filter!

6. Malfunctions and Actions to take

The device cannot be switched on

o Ensure the power lead (2) is correctly plugged into
the socket.

o Ensure the ON/OFF switch (3) is in the position «».

o Make sure that the device has been operating within
operating limits indicated in this manual (30 min On /
30 min Off).

The nebuliser functions poorly or not at all

o Ensure the air hose () is correctly connected at both
ends.

o Ensure the air hose is not squashed, bent, dirty or
blocked. If necessary, replace with a new one.

o Ensure the nebuliser (5) is fully assembled and the
colored vaporiser head (5)-a is placed correctly and
not obstructed.

o Ensure the required medication has been added.

7. Guarantee

This device is covered by a 5 year guarantee from the
date of purchase. The guarantee is valid only on presen-
tation of the guarantee card completed by the dealer
(see back) confirming date of purchase or the receipt.

o The guarantee covers only the compressor. The
replaceable components like nebuliser, masks,
mouthpiece, air hose, and filters are not included.

o Opening or altering the device invalidates the guarantee.

o The guarantee does not cover damage caused by
improper handling, accidents or non-compliance with
the operating instructions.

8. Technical Specifications
0.4 mi/min. (NaCl 0.9%)

Nebulisation rate:

Particle size: 59% <5 um
3.1 ym (MMAD)

Max. free air flow: 15 I/min.

Operating air flow: ~ 5.31 I/min.

Acoustic noise level: 52 dBA

Power source: 230V 50 Hz AC
Power lead length: 1.6 m

Nebuliser capacity: ~ min. 2 ml; max. 8 m|
Residual volume: 0.8ml

Operating limits: 30 min. On / 30 min. Off
Operating conditions: 10-40 °C/50 - 104 °F
30 - 85 % relative maximum
humidity
700 - 1060 hPa Atmospheric
pressure

Storage and shipping -20 - +60° C /-4 - +140 °F

conditions: 10 - 95 % relative maximum
humidity
700 - 1060 hPa Atmospheric
pressure

Weight: 1424 g

Dimensions: 200 x 183 x 153 mm

IP Class: P21

Reference to EN13544-1;EN60601-1;

standards: EN60601-2; EN60601-1-6;

IEC 60601-1-11
Expected service life: 1000 hours

This device complies with the requirements of the
Medical Device Directive 93/42/EEC.
Class Il device as regards protection against electric
shocks.
Nebuliser, mouthpiece and masks are type BF applied
parts.
The technical specifications may change without
prior notice.

Nébuliseur a compression

(1) Pompe 4 piston
(2 Cable d'alimentation
(3 Bouton Marche/Arrét
(@) Compartiment filtre & air
(5) Nébuliseur

-a: Bec vaporisateur
(& Flexible
(7) Embout buccal
Masque adulte
(9 Masque enfant
Filtre & air échangeable
@1 Kit d'assemblage du nébuliseur
2 Masque nasal
@3 Filtre & air
Cher client,
Ce nébuliseur est un systéme de traitement par aérosol
a usage domestique. Ce dispositif est utilisé pour la
nébulisation des liquides et des médicaments liquides
(aérosols) et pour le traitement des voies respiratoires
supérieures et inférieures.
Cet appareil a été créé dans le but de rendre le traitement
plus agréable pour I'enfant, tout en garantissant tous les
standards de qualité et de sécurité de Microlife.
Si vous avez des questions, des problemes ou désirez
commander des piéces détachées, veuillez contacter votre
Service Clients Microlife local. Adressez-vous a votre
revendeur ou a la pharmacie ol vous avez acheté I'appareil
pour avoir les coordonnées du représentant Microlife de
votre pays. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet a
l'adresse www.microlife.fr, ol vous trouverez de
nombreuses et précieuses informations sur nos produits.
Restez en bonne santé avec Microlife AG.

1. Significations des symboles

Les appareils électroniques doivent étre
éliminés en conformité avec les prescriptions
= |ocales, séparément des ordures ménagéres.

Veuillez lire attentivement les instructions avant
d'utiliser ce produit.

Partie appliquée du type BF

IE Equipement de classe II
:: Numéro de série
Numéro de référence

“ Fabricant

| Marche (ON)

QO Arét (OFF)
|p21 Protection contre les éléments solides étrangers

. Assemblez le kit nébuliseur @) Veillez a disposer de

toutes les piéces.

. Remplissez le nébuliseur avec la solution & inhaler

d'aprés les prescriptions de votre médecin. Assurez-
vous de ne pas dépasser le repéere de niveau maximal.

. Connectez le nébuliseur avec le flexible (&) a la pompe

a piston (1) et brancher le cable d'alimentation 2) & la
prise secteur (230V 50 Hz AC).

. Pour commencer le traitement, placez le bouton

Marche/Arrét (3) sur la position «».

- L'embout buccal donne une meilleure inhalation
vers les poumons.

- Choisissez entre le masque adulte (8) ou le
masque enfant (9) en veillant au recouvrement
complet de la bouche et du nez.

- Utilisez tous les accessoires y compris le masque
nasal 42 comme prescrit par le médecin.

. Pendant l'inhalation, asseyez-vous droit et restez

détendu & une table et non dans un fauteuil, afin
d'éviter de compresser vos voies respiratoires et
nuire a l'efficacité de votre traitement. Ne vous
allongez pas durant I'inhalation. Cessez l'inhala-
tion si vous vous sentez mal.

. Alafin de la période d'inhalation recommandée par

votre médecin, éteignez I'appareil en plagant le bouton
Marche/Arrét (3) sur la position «O» et débranchez le
céble d'alimentation de la prise secteur.

. Videz le liquide résiduel dans le nébuliseur et nettoyez

I'appareil suivant les instructions de «Nettoyage et
désinfection».

&= Cet appareil a été congu pour une utilisation

limitée de 30 min. Marche / 30 min. Arrét.
Eteignez I'appareil aprés les 30 min. d'utilisation
et attendre 30 min. avant de le réutiliser.

(&= L'appareil ne nécessite aucune calibration.

A Aucune opération sur 'appareil ne sera permise.

4

. Nettoyage et désinfection

et dangereux due a une pénétration de l'eau

C € 01 23 Marquage CE conforme

2.

Importantes précautions d'emploi

Respectez les instructions d'utilisation. Ce document
fournit des informations importantes sur le fonction-
nement et la sécurité de cet appareil. Veuillez lire
attentivement ce document avant d'utiliser I'appareil
et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
Cet appareil est réservé aux applications décrites
dans ce manuel. Le fabricant ne peut étre tenu pour
responsable de dommages provoqués par une utili-
sation incorrecte.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le

conserver en un lieu sdr.

Ne pas faire fonctionner 'appareil en présence d'anes-

thésique inflammable avec I'oxygéne ou le protoxyde

d'azote.

Appareil non adapté pour I'anesthésie et la ventilation

pulmonaire.

L'appareil doit étre utilisé seulement avec les acces-

soires d'origine indiqués sur le mode d'emploi.

N'utilisez pas I'appareil si vous pensez qu'il est endom-

magé ou remarquez quelque chose de particulier.

N'ouvrez jamais ['appareil.

Cet appareil comprend des éléments sensibles et

doit étre traité avec précaution. Respectez les condi-

tions de stockage et d'emploi indiquées & la section

«Caractéristiques techniques».

Il convient de le protéger contre:

- l'eau et I'humidité

- les températures extrémes

- les chocs et chutes

- les saletés et la poussiére

- les rayons solaires directs

- lachaleur et le froid

Respecter les prescriptions de sécurité concernant

les dispositifs électriques et notamment:

- Netouchez jamais | 'appareil avec des mains mouil-
lées ou humides.

- Placez I'appareil sur une surface stable et hori-
zontale pendant son fonctionnement.

- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, débran-
chez-le de la prise de courant.

- Lafiche d'alimentation est un élément indépendant
de la prise d'alimentation; Gardez la fiche acces-
sible lorsque I'appareil est en cours d'utilisation.

Avant de brancher ['appareil, assurez-vous que l'infor-

mation électrique indiquée sur la plaque signalétique de

I'appareil correspond a la puissance nominale.

Si la fiche d'alimentation fournie avec I'appareil ne

convient pas a votre prise murale, contactez un électri-

cien qui effectuera le remplacement de la fiche avec
celle d'une prise appropriée. En général, ['utilisation
d'adaptateurs, simples ou multiples, et/ou des rallonges
n'est pas recommandée. Si leur utilisation est indispen-
sable, il est nécessaire de respecter des consignes de
sécurité, en veillant a ce qu'ils ne dépassent pas les
limites de puissance maximale, indiquées sur les adap-
tateurs et les rallonges.

Ne laissez pas I'appareil branché lorsqu'il n'est pas

utilisé; Débranchez I'appareil de la prise murale lorsqu'il

n'est pas en fonctionnement.

L'installation doit étre effectuée conformément aux

instructions du fabricant. Une mauvaise installation

peut causer des dommages aux personnes, aux
animaux ou objets, pour lesquels le fabricant ne peut
étre tenu responsable.

Ne remplacez pas le cordon d'alimentation de cet

appareil. En cas de dommage au fil d'alimentation,

contactez un centre de service technique autorisé
par le fabricant pour son remplacement.

Le cordon d'alimentation doit toujours étre déroulé afin

d'éviter une surchauffe dangereuse.

Avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage, éteignez

I'appareil et débranchez le de la prise murale.

Utilisez uniquement le traitement prescrit par votre

médecin et suivez les instructions de votre médecin pour

le dosage, la durée et la fréquence de votre traitement.

Selon la pathologie, n'utiliser que le traitement qui est

recommandé par votre médecin.

N'utilisez la piéce nasale que si votre médecin vous le

demande explicitement, en accordant une attention parti-

culiére a ne jamais introduire les bifurcations dans le nez,
mais seulement les positionner le plus pres possible.

Consultez la notice d'utilisation du médicament pour véri-

fier les contre-indications avec un aérosol thérapeutique.

Ne placez pas l'appareil de sorte qu'il soit difficile a

éteindre.

Pour une plus grande sécurité hygiénique, ne pas utiliser

les mémes accessoires avec une autre personne.

N'inclinez pas le nébuliseur au dela de 60°.

Ne mettez pas I'appareil en service dans un champ

électromagnétique de grande intensité, par exemple

a proximité de téléphones portables ou d'installations

radio. Garder une distance minimale de 3,3 métres

de ces appareils lors de toute utilisation.

Ne laissez jamais les enfants utiliser I'appareil
) sans surveillance. Certaines de ses parties sont

si petites qu'elles peuvent étre avalées. Possible
risque d’étranglement dans le cas oU I'appareil
est fourni avec des cables ou des tuyaux.

A L'utilisation de cet appareil ne dispense pas

d'une consultation médicale.

A Cet appareil n'est pas un jouet! Ne pas le

mettre a la portée des enfants et ne pas les
laisser seuls pendant le traitement.

Nettoyez soigneusement toutes les pieces pour retirer
les résidus de médicament et les éventuelles impuretés
aprés chaque traitement.

Utilisez un chiffon doux et sec avec des nettoyants non

abrasifs pour nettoyer le compresseur.

N

Assurez-vous que les parties internes de I'appa-
reil ne sont pas en contact avec des liquides et
que la prise est débranchée.

ettoyage et désinfection des accessoires

Suivez soigneusement les instructions de nettoyage et de
désinfection des accessoires car ils sont trés importants
pour la performance de l'appareil et le succes de la thérapie.

Avant et aprés chaque traitement

D

émontez le nébuliseur (5) en tournant le capot dans le

sens inverse de l'aiguille d'une montre puis retirez le

cone de conduction médicale. Lavez les composants du
nébuliseur démonté, embout (7) et le nez 3 en utilisant
I'eau du robinet; Trempez dans I'eau bouillante pendant

5

minutes. Remontez les composants du nébuliseur et le

connecteur du tuyau d'air, allumez I'appareil et laissez-le
fonctionner pendant 10-15 minutes.
(&= Lavez les masques et le tube d'air a I'eau tiéde.
& Nutilisez que des liquides désinfectants & froid

en se référant aux instruction du fabricant.

A Ne pas faire bouillir ni autoclaver le tube a air et

5

les masques.

. Maintenance, entretien et service
aprés-vente

C
si

ommandez tous les accessoires aupres de votre gros-
ste ou pharmacien, ou contactez les services Microlife

(voir avant-propos).
Remplacement du nébuliseur

R
d

emplacez le nébuliseur (5) aprés une longue période
inactivité, dans les cas ou il présente des déformations,

des cassures ou la téte d'évaporateur (5)-a est obstruée
par un médicament sec, poussiére, etc. Nous recom-
mandons de remplacer le nébuliseur aprés une période
comprise entre 6 mois et 1 an selon les utilisations.

A N'utilisez que des nébuliseurs d'origine.

R
D

emplacement du filtre a air
ans des conditions normales d'utilisation, le filtre & air 43

doit étre remplacé environ aprés 500 heures d'utilisation
ou aprés chaque année. Nous vous recommandons de
vérifier périodiquement le filtre & air (10-12 traitements) et

si

le filtre présente une couleur brune ou est humide, le

remplacer. Extraire le filtre et le remplacer par un nouveau.
@& N'essayez pas de nettoyer le filtre pour le réutiliser.
@& Lefiltre & air ne doit pas étre entretenu tant qu'il

est utilisé par un patient.

A N'utilisez que des filtres originaux. N'utilisez pas

6

I'appareil sans filtre.
. Dépannage et actions a prendre

est impossible d'allumer I'appareil
Vérifiez que le cable d'alimentation (2) est correctement
branché a la prise secteur.
Vérifiez que le bouton Marche/Arrét (3) est sur la
position «I».
Assurez-vous que I'appareil a fonctionné dans les
limites indiquées dans ce manuel d'utilisation
(30 min. Marche / 30 min. Arrét).

L'appareil ne vaporise que faiblement ou pas du tout

7

Vérifiez que le flexible (&) est correctement connecté
aux deux extrémités.

Vérifiez que le flexible n'est pas écrasé, pli¢, sale ou
bloqué. Si nécessaire remplacez-le par un neuf.
Vérifiez que le nébuliseur (5) est entiérement assemblé
et que le bec vaporisateur coloré (5)-a est placé correc-
tement et non obstrué.

Vérifiez que le médicament a bien été ajouté.

. Garantie

C

et appareil est assorti d'une garantie de 5 ans a

compter de la date d'achat. La garantie est seulement
valable sur présentation de la carte de garantie diment
remplie par le revendeur (voir verso) avec la mention de
la date d'achat ou le justificatif d'achat.

8

La garantie couvre uniguement la pompe a piston.
Les piéces de rechange comme le nébuliseur, les
masques, I'embout buccal, le flexible et le filtre ne
sont pas inclus.

Le fait d'ouvrir ou de modifier I'appareil invalide la
garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par
une mauvaise manipulation, les accidents ou le non
respect des consignes d'utilisation.

. Caractéristiques techniques

D

ébit de nébulisation: 0.4 ml/min. (NaCl 0.9%)

Taille des particules: 59% <5 um

3.1 um (MMAD)

Débit d'air libre

maximal: 15 l/min.

Débit d'air effectif: ~ 5.31 I/min.
Niveau sonore: 52 dBA
Branchement: 230V 50 Hz AC
Longueur du cable

électrique: 16m
Capacité du

nébuliseur: min. 2 ml; max. 8 ml
Volume résiduel: 0.8ml

Limites de

fonctionnement:

30 min. Marche / 30 min. Arrét

Conditions 10-40°C/50-104 °F

d’utilisation: Humidité relative 30 - 85 % max.
700 - 1060 hPa pression atmos-
phérique

Conditions de -20 - +60° C /-4 - +140 °F

stockage et de Humidité relative 10 - 95 % max.

transport: 700 - 1060 hPa pression atmos-
phérique

Poids: 1424 g

Dimensions: 200 x 183 x 153 mm

Classe IP: P21

Référence aux EN13544-1;EN60601-1;

normes: EN60601-2; EN60601-1-6;
IEC 60601-1-11

Espérance de

fonctionnement: 1000 heures

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive

relative aux appareils médicaux 93/42/EEC.

Sistema per aerosolterapia

(1 Vano compressore
(2 Cavo alimentazione
(® Interruttore ON/OFF
(@) Comparto filtro aria
(® Nebulizzatore

-a: Ugello di nebulizzazione
(® Tubo collegamento aria
(@) Boccaglio
Mascherina adulti
(9) Mascherina pediatrica
Sostituzione del filtro aria
@1 Assemblaggio del kit di nebulizzazione
(12 Erogatore nasale
@3 Filtro aria

Gentile cliente,

Questo dispositivo € un sistema per aerosolterapia ideale
per l'uso domiciliare. Questo dispositivo nebulizza liquidi e
farmaci (per aerosol) e per il trattamento delle vie aeree
superiore medie/inferiori.

Questo dispositivo & stato specificamente progettato per
rendere il trattamento pit piacevole per i bambini, garan-
tendo nel contempo tutti gli standard di qualita e di sicurezza
dei prodotti Microlife.

In caso di domande, problemi o per ordinare parti di
ricambio, contattare il proprio rivenditore di fiducia o il
locale servizio clienti di Microlife. In alternativa & possi-
bile visitare il sito www.microlife.com che offre moltis-
sime informazioni utili sui nostri prodotti.

Rimanete in salute — Microlife AG!

1. Spiegazione dei simboli
E | dispositivi elettronici devono essere smaliti in

conformita alle regolamentazioni locali e non con
mmm | rifiuti domestici.

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare
il dispositivo.

Parte applicata tipo BF
: Dispositivo di classe Il

@ Numero serie
Codice prodotto
“ Produttore

| oN

O oFf

Protezione da corpi estranei e dagli effetti
P21 - f h -
dannosi causati dalla penetrazione di acqua

C € 01 23 Marchio di conformita CE

. Versare la quantita di farmaco indicata dal proprio

medico nel nebulizzatore. Assicurarsi di non eccedere

il livello massimo.

. Connettere il nebulizzatore con il tubo aria (&) al
compressore (1) e inserire il cavo di alimentazione (2)
nella presa di corrente (230V 50 Hz AC).

. Per iniziare il trattamento, premere l'interruttore ON/
OFF (3) sulla posizione «l».

- L'uso del boccaglio migliora 'apporto di farmaco
ai polmoni.

- Scegliere fra la mascherina per adulti (8) o pedia-
trica (9) e assicurarsi che copra bocca e naso
completamente.

- Usare gli accessori, incluso I'erogatore nasale 42,
come prescritto dal proprio medico.

. Durante la terapia inalatoria, sedere dritti e rilassati ad

un tavolo e non in una poltrona per evitare di compri-
mere le vie respiratorie e compromettere l'efficacia del
trattamento. Non sdraiarsi durante I'inalazione.
Interrompere l'inalazione in caso di malore.

. Dopo aver completato la seduta inalatoria come

raccomandato dal proprio medico, posizionare I'inter-
ruttore ON/OFF (3) in posizione «O» per spegnere il
dispositivo e staccare la spina dalla rete di alimenta-
zione.

. Svuotare il farmaco rimanente dal nebulizzatore e

pulire il dispositivo come descritto nella sezione
«Pulizia e disinfezione».

&= Questo dispositivo & stato progettato per un

funzionamento intermittente di 30 min. On /
30 min. Off. Spegnere il dispositivo dopo

30 min. di funzionamento e attendere ulteriori
30 min. prima di effettuare un nuovo trattamento.

&= |l dispositivo non necessita di calibrazione.

A Non manomettere il dispositivo.
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. Pulizia e disinfezione

2.

Importanti misure precauzionali

Seguire le istruzioni per I'uso. Questo manuale contiene
informazioni importanti sul funzionamento e la sicu-
rezza di questo dispositivo. Si prega di leggere attenta-
mente le istruzioni per I'uso prima di utilizzare il disposi-
tivo e di conservarle per ogni futura consultazione.
Questo dispositivo deve essere usato esclusiva-
mente come descritto in questo manuale. Il produt-
tore non puo essere ritenuto responsabile di danni
causati da un utilizzo improprio.
Conservare questo manuale in un luogo sicuro per
ogni ulteriore consultazione.
Non utilizzare il dispositivo in presenza di qualsiasi
miscela anestetica infiammabile con ossigeno o
protossido di idrogeno.
Il dispositivo non & adatto per anestesia e ventilazione
polmonare.
Il dispositivo deve essere utilizzato solo con gli
accessori originali indicati nel manuale d'uso.
Non usare il dispositivo se si ritiene che sia danneg-
giato o se si nota qualcosa di strano.
Non aprire mai il dispositivo.
Questo dispositivo & costruito con componenti delicati
e deve essere trattato con attenzione. Osservare le
condizioni di stoccaggio e funzionamento descritte nel
capitolo «Specifiche tecniche»!
Proteggere il dispositivo da:
- acqua e umidita
temperature estreme
urti e cadute
contaminazione e polvere
luce solare diretta
- caldo e freddo
Seguire le norme di sicurezza riguardo i dispositivi
elettrici ed in particolare:
- Non toccare mai il dispositivo con mani bagnate o
umide.
Posizionare il dispositivo durante il suo funziona-
mento su una superficie stabile ed orizzontale.
Non tirare il cavo di alimentazione o il dispositivo
per scollegarlo dalla presa di corrente.
La spina di alimentazione € un elemento separato
dalla rete della corrente; mantenere la presa
accessibile quando si usa il dispositivo.
Prima di collegare il dispositivo alla corrente, accer-
tarsi che la tensione elettrica, riportata sull'etichetta
sul fondo del dispositivo, corrisponda alla tensione
domestica.
In caso l'adattatore fornito col dispositivo non sia adatto
per le proprie prese a muro, rivolgersi a personale qualifi-
cato per sostituire la presa con una adatta. In generale,
I'uso di adattatori, semplici o multipli, e/o prolunghe non &
consigliato. Se & indispensabile il loro uso, & necessario
utilizzare modelli che rispettino le norme di sicurezza,
facendo attenzione che non eccedano i limiti massimi di
potenza, indicati sugli adattatori e sulle prolunghe.
Non lasciare il dispositivo collegato alla presa quando
non € in uso; scollegare il dispositivo dalla presa di
corrente quando non in uso.
L'installazione deve essere eseguita secondo le istru-
zioni del produttore. Un'installazione errata pud
causare danni a persone, animali o oggetti, peri quali
il produttore non pud essere ritenuto responsabile.
Non sostituire il cavo del dispositivo. In caso di
danneggiamento del cavo, contattare il centro servizi
autorizzato dal produttore per la sua sostituzione.
Il cavo di alimentazione dovrebbe essere sempre
completamente srotolato per prevenire un surriscalda-
mento pericoloso.
Prima di eseguire operazioni di manutenzione o
pulizia spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla
presa di corrente.
Utilizzare il dispositivo solo con farmaci prescritti dal
proprio medico e seguire le istruzioni di dosaggio,
durata e frequenza della terapia prescritte.
A seconda della patologia, effettuare usare soltantoil
trattamento raccomandato dal proprio medico.
Usare ['erogatore nasale solo se espressamente indicato
dal proprio medico, prestando particolare attenzione a
non introdurre MAI le forcelle nelle cavita nasali ma posi-
zionarle il piti vicino possibile.
Verificare sul foglietto illustrativo del farmaco eventuali
controindicazioni per I'utilizzo con i normali sistemi per
aerosolterapia.
Non posizionare il dispositivo in modo che sia difficol-
toso poi scollegarlo.
Per una maggiore sicurezza igienica non utilizzare gli
stessi accessori per pill persone.
Non inclinare il nebulizzatore oltre 60°.
Non usare il dispositivo vicino a forti campi elettroma-
gnetici come telefoni cellulari o installazioni radio.
Mantenere una distanza minima di 3,3 m da altri
apparecchi quando si utilizza questo dispositivo.
Assicurarsi che i bambini non utilizzino il disposi-

%@) tivo senza la supervisione di un adulto. Alcune

parti sono piccole e potrebbero essere ingerite.
Prestare attenzione al rischio di strangolamento
in presenza di cavi o tubi.

A L'utilizzo di questo dispositivo non sostituisce la

consultazione dal proprio medico.

A Questo dispositivo non & un giocattolo!

3.

Tenere fuori dalla portata dei bambini; non
lasciare i bambini soli durante trattamento.

Preparazione e utilizzo del dispositivo

3. Préparation et utilisation de I'appareil

Nous vous recommandons de nettoyer avant la premiére
utilisation tous les éléments conformément aux instruc-
tions de «Nettoyage et désinfection».

Classe Il en ce qui concerne la protection contre les Chocs.
Nébuliseur, embout buccal et masques sont de type BF
appliqués séparément.
Les spécifications techniques peuvent changer
sans notification.

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, si

raccomanda di pulirlo come descritto nella sezione

«Pulizia e disinfezione».

1. Assemblare il kit di nebulizzazione @1). Assicurarsi
che tutte le parti siano complete.

Pulire attentamente tutti i componenti e rimuovere residui
di farmaco e possibili impurita dopo ogni trattamento.
Utilizzare un panno soffice ed asciutto con detergenti
non brasivi per pulire il vano del compressore.
Accertarsi che le parti interne del dispositivo non
siano in contatto con liquidi e che la spina sia
scollegata dalla presa di corrente.
Pulizia e disinfezione degli accessori
Seguire attentamente le istruzioni di pulizia e disinfezione
degli accessori in quanto sono molto importanti per il
corretto funzionamento del dispositivo e l'efficacia della
terapia.
Prima e dopo ogni trattamento
Smontare il nebulizzatore (8) ruotando la parte superiore in
senso orario e rimuovere l'ugello di nebulizzazione. Lavare
i componenti del nebulizzatore, il boccaglio (7) e l'eroga-
tore nasale 12 usando acqua corrente; immergere in
acqua bollente per 5 minuti. Riassemblare il nebulizzatore
e collegarlo al connettore presa d'aria, accendere il dispo-
sitivo e lasciarlo in funzione per 10-15 minuti.

&~ Lavare le maschere ed il tubo collegamento aria
con acqua tiepida.

@& Usare solo disinfettanti come indicato nelle
istruzioni del produttore.

A Non bollire ne sterilizzare a vapore il tubo
collegamento aria e le maschere.

5. Manutenzione, conservazione e servizio

Ordinare tutti i pezzi di ricambio dal proprio rivenditore e
farmacia di fiducia o contattare il servizio Microlife
(vedere premessa).
Sostituzione del nebulizzatore
Sostituire il nebulizzatore (5) dopo un lungo periodo di
inutilizzo, nel caso mostri imperfezioni, rotture, o quando
l'ugello di nebulizzazione (5)-a sia ostruito da farmaco
secco, polvere, ecc. Raccomandiamo di sostituire il nebu-
lizzatore dopo un periodo compreso tra 6 mesi e 1 anno a
seconda dell'utilizzo.
Usare solo nebulizzatori originali!
Sostituzione dei filtri
In condizioni normali di utilizzo, il filtro aria @3 deve
essere sostituito approssimativamente dopo 500 ore di
utilizzo o ogni anno. Raccomandiamo di controllare
periodicamente il filtro aria (ogni 10-12 trattamenti) e, se
il filtro mostra un colore grigio 0 marrone o & bagnato,
sostituirlo. Estrarre il filtro e sostituirlo con uno nuovo.
&> Non provare a lavare il filtro per riutilizzarlo.
& |lfiltro dell'aria non dovrebbe essere controllato
o sostituito mentre il dispositivo € in uso.
A Usare solo filtri originali! Non usare il dispositivo
senza filtro!

6. Malfunzionamenti e azioni da intraprendere

Il dispositivo non si accende

o Accertarsi che la spina (2) sia ben inserita nella presa
di corrente.

o Accertarsi che l'interruttore ON/OFF (3) sia in posi-
zione di acceso «l».

o Assicurarsi che il dispositivo operi entro i limiti indicati
nel presente manuale d'istruzioni (30 min. On /

30 min. Off).

La nebulizzazione & debole o inesistente

o Assicurarsi che il tubo aria (&) sia connesso corretta-
mente ai due estremi.

o Assicurarsi che il tubo aria non sia schiacciato,
piegato, sporco o ostruito. Se necessario, sostituirlo
€ON UNO NUOVO.

o Assicurarsi che il nebulizzatore (8) sia completamente
assemblato e che l'ugello di nebulizzazione colorato
(5)-a sia correttamente posizionato e non ostruito.

o Accertarsi che il farmaco sia stato versato nel nebu-
lizzatore.

7. Garanzia

Questo dispositivo & coperto da una garanzia di 5 anni

dalla data di acquisto. La garanzia ¢ valida solo presen-

tando I'apposito tagliando (vedi retro) compilato con nome

del rivenditore, la data d'acquisto e lo scontrino fiscale.

o La garanzia copre solo il compressore. Le parti di
ricambio quali il nebulizzatore, le mascherine, il
boccaglio, il tubo aria e i filtri non sono inclusi.

o L'apertura o la manomissione del dispositivo invali-
dano la garanzia.

o La garanzia non copre danni causati da trattamento
improprio, incidenti o inosservanza delle istruzioni
per l'uso.

8. Specifiche tecniche
0.4 mi/min. (NaCl 0.9%)

Nebulizzazione:

Particelle: 59% <5 uym

3.1 ym (MMAD)
Flusso aria al
compressore: 15 I/min.
Flusso aria
operativo: 5.31 l/min.
Livello sonoro: 52 dBA
Alimentazione: 230V 50 Hz AC
Lunghezza cavo di
alimentazione: 16m

Capacita del
nebulizzatore: min. 2 ml; max. 8 ml

Volume residuo: 0.8 ml
Tempo di esercizio: 30 min. On / 30 min. Off

Condizioni di 10-40°C/50-104 °F

esercizio: 30 - 85 % umidita relativa massima
Pressione atmosferica 700 - 1060
hPa

Condizioni di -20 - +60° C /-4 - +140 °F

stoccaggio e 10 - 95 % umidita relativa massima

trasporto: Pressione atmosferica 700 - 1060
hPa

Peso: 1424 g

Dimensioni: 200 x 183 x 153 mm

Classe IP: 1P21

Riferimento agli ~ EN13544-1;EN60601-1;

standard: EN 60601-2; EN 60601-1-6;

IEC 60601-1-11

Aspettativa di vita
del prodotto in uso: 1000 ore

Questo dispositivo & conforme alla direttiva sui prodotti
medicali 93/42/EEC.

Dispositivo di classe Il con protezione da shock elettrici.
Nebulizzatore, boccaglio € maschere sono parti applicate
tipo BF.

Le specifiche tecniche possono variare senza
preawviso.

Kompressor-Inhalationsgerat

(@ Kolbenkompressor
(2 Netzkabel
(3@ Ein/Aus Schalter
(@) Luftfilterfach
(® Vernebler

-a: Zerstauberkopf
(® Luftschlauch
(@) Mundstiick
Erwachsenen-Gesichtsmaske
(9 Kinder-Gesichtsmaske
Austauschen des Luftfilters
@1 Zusammensetzen des Vernebler-Sets
(12 Nasenstiick
@3 Luftfilter

Sehr geehrter Kunde,

Dieses Inhalationsgerat ist ein Aersosoltherapiesystem fiir
den Heimgebrauch. Dieses Gerat ist zur Verneblung von
Flussigkeiten und fliissigen Medikamenten (Aerosole) und
fiir die Behandlung der oberen und unteren Atemwege.
Dieses Gerat wurde speziell zur angenehmen Behandlung
fiir Kinder gestaltet, wahrend die Qualitéts- und Sicher-
heitsstandards von Microlife-Produkten gewahrleistet sind.
Wenden Sie sich bei Fragen, Problemen oder Ersatzteil-
bedarf jederzeit gerne an den lokalen Microlife-Service.
Ihr Handler oder Apotheker kann Ihnen die Adresse der
Microlife-Landesvertretung mitteilen. Eine Vielzahl niitz-
licher Informationen zu unseren Produkten finden Sie
auch im Internet unter www.microlife.com.

Wir wiinschen lhnen alles Gute fiir lhre Gesundheit —
Microlife AG!

1. Zeichenerklarung

Elektronische Gerate diirfen nicht im Hausmiill,
sondern missen entsprechend den ortlichen
= Vorschriften entsorgt werden.

@ Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau

studieren.

Anwendungsteil des Typs BF

IE Gerét der Schutzklasse I

@ Seriennummer
Referenznummer

“ Hersteller

| Ein(ON)

O Aus(OFF)

pa1 Schutzklassifizierung gegen Eindringen von
festen Kdrpern und Eindringen von Wasser

C E 01 23 CE-Kennzeichnung
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. Sicherheitshinweise

Befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung. Dieses
Dokument enthalt wichtige Informationen zum
Betrieb und zur Sicherheit dieses Geréts. Bitte lesen
Sie dieses Dokument sorgféltig durch, bevor Sie das
Gerét benutzen und bewahren Sie es fiir die zukiinf-
tige Nutzung auf.

Dieses Gerat darf nur fiir den in dieser Anleitung

beschriebenen Zweck verwendet werden. Der

Hersteller ist nicht fiir Schaden haftbar, die aus

unsachgemésser Handhabung resultieren.

Bewahren Sie die Anleitung an einem sicheren Ort auf.

Benutzen Sie das Gerét nicht in Gegenwart entflamm-

barer andsthetischer Gemische mit Sauerstoff oder

Distickstoffmonoxid (Lachgas).

Dieses Geratist nicht fiir Anasthesie und die Ventilation

der Lungen geeignet.

Dieses Gerét sollte nur mit dem Original-Zubehdr

verwendet werden, das in dieser Anleitung aufgefiihrt ist.

Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie einen Schaden

erkennen oder lhnen etwas Ungewdhnliches aufféllt.

Offnen Sie niemals das Gerat.

Dieses Gerat besteht aus sensiblen Bauteilen und muss

vorsichtig behandelt werden. Beachten Sie die Lager- und

Betriebsanweisungen im Kapitel « Technische Daten».

Schiitzen Sie das Gerét vor:

- Wasser und Feuchtigkeit

- extremen Temperaturen

- Stdssen und Herunterfallen

- Schmutz und Staub

- starker Sonneneinstrahlung

- Hitze und Kalte

Halten Sie die fiir Elektrogerate geltenden Sicher-

heitsvorschriften ein, besonders folgende:

- Beriihren Sie das Gerat niemals mit nassen oder
feuchten Handen.

- Stellen Sie das Gerat wahrend des Gebrauchs
auf eine waagerechte und stabile Flachen ab.

- Ziehen Sie nichtam Netzkabel oder am Gerét, um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

- Der Stecker des Netzkabels dient zum Trennen
des Gerats vom Stromnetz, daher muss er
wahrend des Gebrauchs stets zuganglich bleiben.

Stellen Sie bevor Sie das Geréat anschliessen sicher,

dass die elektrischen Daten auf dem Etikett am Gerate-

boden mit denen des Stromnetzes Ubereinstimmen.

Fr den Fall, dass das Netzkabel des Geréates nicht in

die Steckdose passt, wenden Sie sich zum Austausch

des Netzkabels an ein Fachpersonal. Im Allgemeinen

ist vom Gebrauch von Adaptern und Verlangerungska-
beln abzuraten. Sollte ihre Verwendung unumganglich
sein, so miissen diese mit den Sicherheitsvorschriften

Ubereinstimmen. Dabei sind jedoch stets die zuldssigen

Grenzwerte einzuhalten, die auf den Adaptern und

Verlangerungskabeln angegeben sind.

Lassen Sie das Gerat nicht eingesteckt, wenn nicht in

Gebrauch; ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,

wenn das Gerat nicht benutzt wird.

Die Installation muss entsprechend den Herstelleran-

gaben erfolgen. Eine fehlerhafte Installation kann

Schaden an Personen, Tieren und Gegenstanden

verursachen, fiir welche der Hersteller nicht haftbar

gemacht werden kann.

Ersetzen Sie das Netzkabel dieses Gerates nicht.

Kontaktieren Sie im Falle eines Kabel-Schadens eine

zugelassene Kundendienststelle des Herstellers fiir

den Ersatz.

Das Netzkabel sollte immer vollstandig abgewickelt

sein, um ein gefahrliches Uberhitzen zu vermeiden.

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff muss

das Geréat ausgeschaltet sein und das Netzkabel aus

der Steckdose gezogen werden.

Benutzen Sie nur die Medizin, die lhnen von lhrem

Arzt verschrieben wurde, und halten Sie sich an die

Anweisungen lhres Arztes beziiglich Dosierung,

Dauer und Haufigkeit der Therapie.

Verwenden Sie nur die vom Arzt entsprechend Ihrer

Krankheitslage angegebene Teile.

Verwenden Sie das Nasenstiick nur, wenn dies

ausdrticklich von lhrem Arzt angegeben ist. Stellen Sie

sicher, dass die Gabelung NIEMALS in die Nase einge-
fiihrt wird, sondern nur so nah wie méglich vor die Nase
gehalten wird.

Kontrollieren Sie auf dem Beipackzettel des Medika-

ments, ob Gegenanzeigen fiir den Gebrauch mit den

Ublichen Systemen fiir Inhalationstherapie bestehen.

Achten Sie bei der Positionierung des Geréts darauf,

dass die Trennvorrichtung gut erreichbar ist.

Fir einen grosseren Hygieneschutz verwenden Sie

nicht das gleiche Zubehor fiir mehr als eine Person.

Neigen Sie den Zerstauber nicht um mehr als 60°.

Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe starker

elektromagnetischer Felder wie z.B. Mobiltelefone

oder Funkanlagen. Halten Sie einen Mindestabstand
von 3,3 m zu solchen Geraten, wenn Sie dieses

Gerét benutzen.

Sorgen Sie dafiir, dass Kinder das Gerat nicht
unbeaufsichtigt benutzen; einige Teile sind so

klein, dass sie verschluckt werden kénnten.
Beachten Sie das Strangulierungsrisiko sollte
dieses Gerat mit Kabeln oder Schlduchen
ausgestattet sein.

A Die Benutzung dieses Geréts ist kein Ersatz fiir

einen Arztbesuch.

A Dieses Gerat ist kein Spielzeug! Ausserhalb

der Reichweite von Kindern aufbewahren und
lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt wahrend
der Behandlung.

. Zusammensetzen des Vernebler-Sets G3). Achten
Sie darauf, dass alle Teile vollstandig sind.

. Fillen Sie den Vernebler mit der von lhrem Arzt
verschriebenen Inhalationslésung. Stellen Sie sicher,
dass der Maximalpegel nicht tiberschritten wird.

. Verbinden Sie den Vernebler () liber den Luft-
schlauch (&) mit dem Kompressor (1) und stecken Sie
das Netzkabel (2) in die Steckdose (230V 50 Hz AC).

. Um die Behandlung zu starten, stellen Sie den Ein/
Aus Schalter (3) auf Position «I».

- Das Mundstiick garantiert eine bessere Beforde-
rung des Medikaments in die Lungen.

- Wahlen Sie zwischen Erwachsenen- (8) und
Kinder-Gesichtsmaske () und stellen Sie sicher,
dass die Maske den Mund- und Nasenbereich
vollstdndig umschliesst.

Verwenden Sie alle Zubehdrteile einschliesslich des
Nasenstiicks G2 wie von [hrem Arzt verschreiben.

. Sitzen Sie wahrend des Inhalierens aufrecht und
entspannt an einem Tisch (nicht in einem Sessel), um
die Atemwege nicht zusammenzudriicken und so die
Wirksamkeit der Behandlung nicht zu beeintrachtigen.
Wahrend der Inhalation nicht hinlegen. Stoppen Sie
die Inhalation falls Ihnen unwohl ist.

. Nachdem Sie die von lhrem Arzt empfohlene Inhala-
tionszeit beendet haben, schalten Sie den Ein/Aus
Schalter (3) auf die Position «O», um das Gerat
auszuschalten und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.

. Entleeren Sie die restliche Inhalationslésung aus
dem Vernebler und reinigen Sie das Gerat wie im
Kapitel «Reinigung und Desinfektion» beschrieben.

(&~ Dieses Gerat wurde fiir den Betrieb im Modus

30 Min. Ein / 30 Min. Aus entwickelt. Bitte
schalten Sie das Gerat nach 30 Minuten aus und
warten Sie weitere 30 Minuten, bevor Sie die
Behandlung fortsetzen.

@& Das Gerét erfordert keine Kalibrierung.

A Eine Anderung des Gerites ist nicht zuléssig.

3. Vorbereitung und Anwendung des
Gerétes

Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, alle Komponenten

zu reinigen wie im Kapitel «Reinigung und Desinfektion»

beschrieben.

4. Reinigung und Desinfektion

Reinigen Sie alle Zubehdrteile nach jeder Behandlung
griindlich, um Medikamentenriickstande und magliche
Verunreinigungen zu entfernen.

Verwenden Sie fiir die Reinigung des Kompressors ein
weiches, trockenes Tuch und ein nicht scheuerndes
Reinungsmittel.

A Stellen Sie sicher, dass keine Fliissigkeiten in
das Gerat eindringen und das Netzkabel abge-
zogen ist.

Reinung und Desinfektion der Zubehdorteile

Folgen Sie den Anweisungen zur Reinigung und Desinfek-
tion der Zubehdrteile genau, da sie fiir die Leistungen des
Gerates und dem therapeutischen Erfolg grundlegend sind.
Vor und nach jeder Anwendung

Drehen Sie das Oberteil des Verneblers () gegen den
Uhrzeigersinn, um den Vernebler zu 6ffnen und um den
Zerstauberkopf zu entfernen. Waschen Sie alle Teile des
Verneblers, das Mundstiick (7) und das Nasenstiick G2
unter fliessendem Wasser. Danach 5 Minuten lang in
kochendes Wasser legen. Setzen Sie die Verneblerteile
wieder zusammen und schliessen den Vernebler an den
Luftschlauch an. Schalten Sie das Gerét ein und lassen
es fiir 10-15 Minuten in Betrieb.

&> Waschen Sie die Masken und den Luftschlauch
mit warmem Wasser.

(&= Benutzen Sie nur Kaltsterilisierungsldsungen
gemass Herstelleranweisung.

A Masken und Luftschlauch nicht abkochen oder
autoklavieren.

5. Wartung, Pflege und Service

Bestellen Sie alle Ersatzteile bei lhrem Handler oder
Apotheker oder kontaktieren Sie den Microlife Service
(siehe Vorwort).

Austausch des Verneblers

Tauschen Sie den Vernebler (5) nach langerer Nichtbe-
nutzung aus, falls dieser Verformungen oder Risse
aufweist oder falls der Zerstauberkopf (5)-a durch ein
eingetrocknetes Medikament, Staub, etc. verstopft ist.
Wir empfehlen, den Vernebler je nach Gebrauch nach 6
bis 12 Monaten auszutauschen.

Vewenden Sie nur den Originalvernebler!

Austausch des Luftfilters

Bei normalen Benutzungsbedingungen ist der Luftfilter 43

nach etwa 500 Betriebsstunden oder einem Jahr auszutau-
schen. Wir empfehlen, den Luftfilter regelméssig zu kontrol-
lieren (10-12 Anwendungen) und auszutauschen, wenn er

grau oder braun verférbt ist oder dieser sich feucht anfiihit.

Luftfilter entfernen und durch einen neuen ersetzen.

@& Versuchen Sie nicht, den Filter fiir Wiederver-
wendung zu reinigen.

&= Der Luftfilter darf nicht repariert oder gewartet
werden, wahrend er bei einem Patienten im
Einsatz ist.

A Nur Originalfilter verwenden! Benutzen Sie das
Gerat nicht ohne Filter!

6. Fehlfunktionen und Massnahmen

Das Gerit lasst sich nicht einschalten

o Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel (2) richtig in
die Steckdose gesteckt ist.

o Stellen Sie sicher, dass sich der Ein/Aus Schalter 3)
auf der Position «I» befindet.

o Stellen Sie sicher, dass das Gerat innerhalb der in
dieser Anleitung angegebener Betriebsdauer
betrieben wurde (30 min. Ein / 30 min. Aus).

Das Gerit vernebelt nur schwach oder gar nicht

o Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch (&) an
beiden Enden sachgemass befestigt ist.

o Stellen Sie sicher, dass der Luftschlauch (&) nicht
zusammengedriickt, verbogen, dreckig oder blockiert
ist. Wenn notig, ersetzen Sie ihn mit einem neuen.

o Stellen Sie sicher, dass der Vernebler (5) vollstandig
zusammengesetztist und der farbige Zerstauberkopf
(®-a richtig platziert wurde und nicht verstopft ist.

o Stellen Sie sicher, dass die bendtigte Inhalations|o-
sung eingefiillt ist.

7. Garantie

Fir dieses Gerat gewahren wir 5 Jahre Garantie ab

Kaufdatum. Die Garantie gilt nur bei Vorlage einer vom

Handler ausgefiillten Garantiekarte (siehe letzte Seite)

mit Kaufdatum oder des Kassenbelegs.

o Die Garantie erstreckt sich nur auf den Kompressor. Die
austauschbaren Teile, wie Vernebler, Masken, Mund-
stiick, Luftschlauch und Filter sind nicht inbegriffen.

o \Wurde das Gerat durch den Benutzer gedffnet oder
verandert, erlischt der Garantieanspruch.

o Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schaden, die auf
unsachgemésse Handhabung, Unfélle oder Nichtbe-
achtung der Gebrauchsanleitung zuriickzufiihren sind.

8. Technische Daten

Verneblungsmenge: 0,4 ml/min. (NaCl 0,9%)

Partikelgrosse: 59% <5 um

3,1 um (MMAD)
Max. Luftstrom: 15 l/min.
Betriebsluftstrom: 5,31 l/min.
Gerauschpegel: 52 dBA
Elektr. Anschluss: 230V 50 Hz AC

Lange des Netzkabels: 1,6 m
Vernebler Filllmenge: min. 2 ml; max. 8 ml
Restmenge: 0,8 ml
Betriebsdauer: 30 min. Ein / 30 min. Aus
Betriebs- 10-40°C/50- 104 °F
bedingungen: 30 - 85 % relative maximale Luft-
feuchtigkeit
700 - 1060 hPa Luftdruck

Lager-und Trans-  -20 - +60° C /-4 - +140 °F

portbedingungen: 10 - 95 % relative maximale Luft-
feuchtigkeit
700 - 1060 hPa Luftdruck
Gewicht: 1424 g
Grosse: 200 x 183 x 153 mm
IP Klasse: P21

Verweis auf Normen: EN13544-1;EN60601-1;
EN60601-2; EN60601-1-6;
IEC 60601-1-11

Durchschnittliche

Lebensdauer: 1000 Stunden

Dieses Gerat entspricht den Anforderungen der Richt-
linie fir Medizinische Gerate 93/42/EWG.
Gerét der Klasse Il in Bezug auf Schutz vor Stromschlagen.
Vernebler, Mundsttick und Masken sind angewendete
Teile vom Typ BF.
Die technischen Spezifikationen konnen ohne
vorherige Ankiindigung geandert werden.

Kompresor nebiilizator

(D Pistonlu kompressr
(2 Giig kablosu
(3) AC/KAPA (ON/OFF) Anahtar
(@) Hava filtresi bomesi
(® Nebilizér
-a: Atomizer
(® Hava hortumu
@ Agizlik
Yetiskinler igin maske
(9 Cocuklar igin maske
Hava filtresinin degistirilmesi
@1 Nebiilizor kitinin montajt
(12 Burun aparati
@3 Hava filtresi

Sayin Misterimiz,

Bu nebulizatér evde kullanima uygun aerosol terapi siste-
midir. Bu cihaz sivilar ve sivi ilaglarin nebulizasyonu, alt ve
Ust solunum yollarinin tedavisi igin kullanilir.

Bu cihaz gocuklarin sevebilecegi sekilde 6zel olarak
tasaralnamis olup Microlife Grtinlerinin kalite ve giivenlik
standartlarini tagimaktadir.

Sorulariniz, sorunlariniz ve yedek parca siparigleriniz
igin, liitfen, yerel Microlife-Misteri Servisi ile goriigiin.
Ulkenizdeki Microlife bayisinin adresini saticinizdan ya
da eczanenizden 6grenebilirsiniz. Ikinci bir yol olarak,
Urtinlerimiz hakkinda genis bilgi edinebileceginiz
www.microlife.com internet adresini de ziyaret edebilir-
siniz.

Saglikla kalin — Microlife AG!

1. Simge Tanimlamalari

Elektronik Urtinler, ¢dpe atilmamali; ancak,
ytirirlikteki yonetmeliklere uygun olarak elden
mmm  Gikariimalidir.

@ Aygiti kullanmadan 6nce, talimatlari dikkatle

okuyun.

BF tipi ekipman

: Class Il ekipman
:: Seri numarasi
Referans numarasi

“ Uretici

| AC(ON)

O KAPA (OFF)

pa1 Katiyabanci nesneler ve su girisine bagli zarar-
lardan koruma

C E 01 23 CE uygunluk isareti
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. Onemli Giivenlik Talimatlari

Kullanim igin talimatlari okuyunuz. Bu dokiiman
cihazin givenli kullanimi igin énemli bilgiler icermek-
tedir. Litfen cihazi kullanmadan énce bu dokiimani
tamamen okuyunuz ve gelecekte tekrar bagvurmak
lizere saklayiniz.
Bu Uriin, sadece bu brosirde aciklanan amaglar
cergevesinde kullanilabilir. Imalatgi, yanlis uygula-
madan kaynaklanan zarar ziyan igin sorumlu tutu-
lamaz.
lleride bagvurmak amaciyla kullanim talimatlarini
glivenli bir yerde saklayin.
Uniteyi oksijen ve nitrojen proksitle tutusabilen anes-
tezi karigimlari altinda kullanmayiniz.
Bu aygit, anestezi ve akciger ventilasyonu iin uygun
degildir.
Bu aygt, talimatlarda belirtildigi gibi yalnizca orijinal
aksesuarlariyla birlikte kullanilabilir.
Hasar gérdiglini distntyorsaniz ya da herhangi bir
anormal durum sezdiyseniz, aygiti kullanmayin.
Aygiti kesinlikle agmayin.
Aygit, hassas pargalara sahiptir ve dikkatli bigimde
kullaniimalidir. «Teknik Ozellikler» béllimiinde agik-
lanan saklama ve calistirma kogullarini géz éniinde
bulundurun!
Asagdidaki durumlara maruz kalmasina engel olun:
Su ve nem
asin sicakliklar
darbe ve dusiriime
kir ve toz
dogrudan guines 15191
sicak ve soguk
Elektrikli cihazlar ile ilgili glivenlik diizenlemelerine
uyunuz:
Cihaza asla nemli veya islak ellerle dokunmayin.
Calisma sirasinda cihazi dengeli ve yatay bir
ylizeye yerlestirin.
Gl prizinden gikartmak icin cihazi kendinize dogru
cekmeyin.
Sebeke giicu, elektrik fisinden farklidir. Elektrik
fisini her zaman ulagilabilir bir yerde bulundurunuz.
Cihazi galistirmadan dnce, elektrik panosundaki glig
ile cihazin altinda yazan gii¢ degerlerinin ayni oldu-
gunu kontrol ediniz.
Cihazla birlikte verilen elektrik fisinin duvar prizine
uymamas! halinde, dagitici ile irtibata gegerek fisin
degistirilmesini talep ediniz. Genel olarak basit veya
coklu adaptérler ve uzatma kablolari dnerilmemek-
tedir. Kullaniimasi kaginilmaz ise, giivenlik gereksi-
nimlerine uygun olani seginiz ve belirtilen en fazla
bagdastiricilari ve uzatma kablolari degil limitlerini
asan gug.
Cihazi kullanmaz iken fiste takili birakmayiniz.
Kurulum dreticinin kullanim kilavuzunda gdsterdigi
sekilde uygulanmalidir. Yanhig kurulum, insanlara,
hayvanlara veya obejelere zarar verebilir ve Ureticinin
sorumlulugunda degildir.
Bu cihazin elektrik kablosunu degistirmeyiniz. Kablo
hasari durumda yetkili saticiniza bagvurunuz.
Gig kaynagi kablosu tehlikeli agiri 1sinmalari
dnlemek icin daima hasarsiz olmalidir.
Herhangi bir bakim veya temizlik isleminden 6nce
cihazi kapatarak fisinden gekiniz.
Yalnizca doktorunuz tarafindan onerilen medikasyonu
kullanin ve terapi dozaji, siiresi ve sikligi igin doktoru-
nuzun talimatlarina uyun.
Patalojiye bagli olarak, doktorunuz tarafindan 6nerilen
tedaviyi uygulayiniz.
Burun pargasini sadece doktorunuz 6zellikle kullanin
talimati ile kullaniniz ve burun pargasini sadece
burnunuza yakin olarak tutunuz.
Kullanilacak ilacin zelliklerine bakarak genel
aerosol terapi sistemlerinde kullaniminda herhangi
bir uyari olup olmadigini kontrol ediniz.
Cihazi ulasabileceginiz bir yerde tutunuz.
Hijyenik glivenlik igin cihaz aksesuarlarini bir kisiden
fazla kullanmayiniz.
Nebiilizorii kesinlikle 60° dereceden fazla biikmeyin.
Aygiti cep telefonlari ya da radyo donanimlari gibi
guclii elektromanyetik alanlara yakin yerlerde kullan-
mayin. Aygiti kullanirken bu tip cihazlardan minimum
3.3 metre uzakta olun.

Gocuklarin denetimsiz bir sekilde trlind kullan-
malarina izin vermeyin; bazi pargalar, yutulabi-

lecek kadar kiiguktir. Aygitin kablo veya borula-
rinin olmasi nedeni ile yaratabilecedi bogulma
riskinin farkinda olun.

A Bu aygitin kullaniimasi, doktorunuzla yapilan bir

konsiiltasyon anlamina gelmez.

A Bu cihaz oyuncak degildirl! Cocuklarin erise-
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meyecegi yerde saklayiniz ve tedavi sirasinda
gocugunuzu yanliz birakmayiniz.

. Aygitin Hazirlanmasi ve Kullaniimasi

Aygiti ilk kez kullanmadan 6nce, «Temizlik ve Dezenfek-
tasyon» bollimde agiklandigi gibi temizlemenizi dneririz.

1.
2.

Nebiilizor kitini @1 birlestirin. Tiim pargalarin eksiksiz
oldugundan emin olun.

Nebilizérii, doktorunuzun talimatlaryna uygun bir
inhalasyon soliisyonu ile doldurun. Maksimum sevi-
yeyi aglldiginda degil emin olun.

. Nebiilizori, kompresoriin (1) hava hortumuna ()

baglayyn ve giig kablosunu (2) prize takyn (230V 50 Hz
AC).

. Tedavi baglatmak iin AG/KAPA anahtarini (3) «I»

konumuna getirin.
Agizlik, ilacin cigerlerinize daha iyi ulasmasini
salar.

- Yetiskin (8 veya gocuk (9) maskelerinden uygun
olanini segin ve agiz ve burun bdlgesini tamamen
kapattigindan emin olun.

- Burunaparati G2 da dahil biitiin aparatlari doktorun
dnerdidi sekilde kullaniniz.

5. Soluma sirasinda, solunum yollarini sikigtirmayi
onlemek ve tedavinin etkinligini arttirmak igin rahat bir
yerde dik ve rahat olarak oturunuz. Soluma sirasinda
yatip uzanmayn. Kendinizi kétii hissederseniz iglemi
durdurun.

6. Doktorunuzun tavsiye ettigi inhalasyon siresini tamam-
ladiktan sonra, aygiti kapatmak igin AG/KAPA anahta-
rini (3) «O» konumuna getirin ve fisi prizden gekin.

7. Gerikalan medikasyonu nebiilizérden bosaltin ve aygiti
«Temizlik ve Dezenfektasyon» bélimde agiklandigi
sekilde temizleyin.

& Bu cihaz 30 dakika Agik / 30 dakika Kapali
olmak lizere aralikla galigacak sekilde tasar-
lanmigtir. Dakikalik kullanimda sonra cihazi
kapatiniz, bir sonraki inhalasyon igin 30 Dakika
bekleyiniz.

Kalibrasyona gerek yoktur.

&
A Cihaz lizerinde herhangi bir degisiklik yapilmasi
yasaktr.

4. Temizlik ve Dezenfektasyon

Her igslemden sonra medikasyon kalintilarini ve muhtemel
birikintileri temizlemek igin tiim parcalari iyice temizleyin.
Kompresorii temizlemek igin agindirici olmayan yumusak
ve kuru bez kullaniniz.
Cihazin ig aksaminin su ile temas etmediginden
ve fisin duvardan gekili oldugunan emin olunuz.
Aksesuarlarin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
Cihazin performansi ve tedavinin etkinligi igin temizieme
ve dezenfeksiyon talimatlarini dikkatlice inceleyin.
Her kullanimdan énce ve sonra
Atomizeri (5) saat yonUnin tersine gevirerek iist ilag

haznesini gikartin. Atomizer, agiz parcasi (7) ve burun
pargasini 42 yikayin ve kaynar suda 5 dakika bekletin.
Atomizer pargalarini birlestirin ve hava hortumunu bagla-

yarak, aygiti acin ve 10-15 dakika calistirin.
(&~ Maske ve hava hortumunu 1lik su ile yikayiniz.
& Dezenfekte icin sadece iiretici talimatlarinda
sivilar kullaniniz.
A Hava hortumu ve maskeleri kaynatmayiniz veya
atoklav etmeyiniz.

5. Bakim, Onarim ve Servis

Saticinizdan veya eczacinizdan tiim yedek pargalari
siparig edin veya Microlife Servisi ile goriiin (bkz. 6nsdz).
Cihazin degistiriimesi
Cihazi (8) uzun siire kullaniimadiginda, deformasyon,
kirima veya atomizer (8)-a setinde kuru ilag kalintilari
durumunda degistiriniz. Kullanima bagli olarak cihazinizi
6 ay ile 1 sene igerisinde degistirmenizi tavsiye ediyoruz.
Sadece orijinal nebulizator kullaniniz!
Hava filtresinin degistirilmesi
Normal kullanimlarda, hava filtresi @3 500 ¢alisma saati
veya 1 yilin ardindan degistirilmelidir. Filtrenin periyodik
olarak kontrol edilmesini (10-12 tedaviler) ve gri veya
kahverengi bir renk aldiysa, degistiriniz. Filtreyi cikar-
tarak yenisi ile degistiriniz.
&= Filtreyi tekrar kullanim igin yikamayiniz.
& Havafiltresi hasta cihazi kullanirken degistiril-
memelidir.
A Sadece orijinal filtre kullaniniz! Cihazi filtresiz
kullanmayniz!

6. Anzalar ve Yapilacak islemler

Aygit aciimiyorsa

o Giig kablosunun (2) prize takili oldugundan emin olun.

o AG/KAPA anahtarinin (3) «I» konumunda oldugundan
emin olun.

o Cihazin ¢alisma kosullaina uygun galistirildigindan
emin olunuz (30 dak. Agik / 30 dak. Kapali).

Nebiilizor iyi iglemiyor veya hig ¢alismiyorsa

o Hava hortumunun (g) her iki ucundaki baglantilarin
dogru sekilde yapildigindan emin olun.

o Hava hortumunun ezilmediginden, biikiimediginden,
kirli olmadigindan veya tikali olmadigindan emin
olun. Gerekirse yenisiyle degistirin.

o Nebulizatoriin (5) dogru kuruldugundan, renkli
atomizer (5)-a basliginin dogru yerlestirildiginden ve
engellenmediginden emin olunuz.

o Gerekli medikasyonun eklendiginden emin olun.

7. Garanti Kapsami

Bu aygit, satin alindii tarihten itibaren 5 yil garanti
kapsamindadir. Garanti, sadece saticiniz (arkaya bakiniz)
tarafindan doldurulan ve satin alma ya da fatura tarihini
teyit eden garanti belgesinin mevcudiyeti ile gegerlilik
kazanir.

o Garanti, yalnizca kompresérii kapsamaktadir. Neb-
lizdr, maskeler, agizlik, hava hortumu ve filtreler gibi
degistirilebilir pargalar, garantiye dahil degildir.

o Aygitin agiimasi ya da tizerinde degisiklik yapiimasi,
garantiyi gegersiz kilar.

o Garanti, yanlis kullanimdan, kazalar ve galistirma
talimatlarina uygun davraniimamaktan kaynaklanan
zarar ziyani kapsamaz.

8. Teknik Ozellikler
0.4 mlidak. (NaCl %0.9)

59% <5 um
3.1 um (MMAD)

Nebiilizasyon hizi:
Pargacik biiyiikltgii:

Max. serbest hava

akisi: 15 I/dak.

Caligma hava akigi:  5.31 I/dak.

Akustik giiriiltii

seviyesi: 52 dBA

Giig kaynagr: 230V 50 Hz AC

Giig kablosunun

uzunlugu: 1.6m

Nebiilizor kapasitesi: min. 2 ml; maks. 8 ml

Rezidiiel hacim: 0.8 ml

Caligtirma araligr: 30 dak. Acik / 30 dak. Kapali

Galigma kosullar: 10-40°C/50-104 °F
%30 - 85 maksimum bagdil nem
700 - 1060 hPa atmosferik
basing

Saklama ve tagima  -20 - +60° C /-4 - +140 °F

sartlari: %10 - 95 maksimum bagdil nem
700 - 1060 hPa atmosferik basing

Agirlik: 1424 9

Boyutlar: 200 x 183 x 153 mm

IP sinifi: P21

iIgiIi standartlar: EN13544-1;EN60601-1;
EN60601-2; EN60601-1-6;

IEC 60601-1-11
Beklenen servis dmrii: 1000 saat
Bu cihaz, 93/42/EEC Tibbi Cihaz Yonetmenligi gereksi-
nimleri ile uyumludur.
Class Il cihazlar elektrik soklarina karsi korumali cihaz-
lardir.
Nebulizatér, adiz aparati ve maskeler type BF uygundur.

A Teknik detaylar haber verilmeksizin degisebilir.



Nebulizador con compresor

(1) Compresor de piston
(2 Cable de alimentacion
(3 Botén ON/OFF
(@) Compartimento del filtro de aire
(8) Nebulizador
-a: Cabeza vaporizador
(® Tubo de aire
(@) Boquilla
Maéscara facial adultos
(9) Mascara facial nifios
Sustitucion del filtro de aire
@1 Ensamblaje de las piezas del nebulizador
@2 Pieza nasal
@3 Filtro de aire

Estimado cliente,

Este nebulizador es un sistema de terapia de aerosol
adecuado para uso doméstico. Este dispositivo se utiliza
para la nebulizacién de liquidos y medicamentos
liquidos (aerosoles) y para el tratamiento de las vias
respiratorias superiores e inferiores.

Este dispositivo ha sido disefiado especificamente para
hacer el tratamiento mas agradable para los nifios, al
mismo tiempo garantiza todas las normas de calidad y
seguridad de los productos Microlife.

Si tiene cualquier pregunta o problema o si desea pedir
piezas de recambio, no dude en contactar con su
servicio de atencion al cliente de Microlife local. Su distri-
buidor o farmacia podra indicarle la direccion del distri-
buidor de Microlife en su pais. También puede visitarnos
en Internet en www.microlife.com donde encontrara
informacion Util sobre nuestros productos.

iCuide su salud con Microlife AG!

1. Explicacion de los simbolos

Los dispositivos electronicos se deben eliminar
segun indique la normativa local pertinente y no se
= deben desechar junto con la basura doméstica.

Lea atentamente las instrucciones antes de
utilizar este dispositivo.

Pieza aplicada tipo BF

IE Equipo de Clase Il
@ Numero de serie

Numero de referencia

“ Fabricante

| Encendido (ON)

(@) Apagado (OFF)
Protegido contra objetos solidos extrafios y
1P21
efectos nocivos debido a la entrada de agua

C E 01 23 Marca de conformidad CE

2. Instrucciones importantes de seguridad

o Siga las instrucciones de uso. Este documento
proporciona informacién importante de operacion y
seguridad del producto con respecto a este disposi-
tivo. Lea atentamente este documento antes de usar
el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

o Este dispositivo solo se debe utilizar para los propé-
sitos descritos en estas instrucciones. El fabricante
no se responsabiliza de ninglin dafio causado por un
uso inadecuado.

o Guarde estas instrucciones en un lugar seguro, ya
que puede que desee consultarlas en el futuro.

* No haga funcionar la unidad en presencia de cualquier
mezcla anestésica inflamable con oxigeno o protoxido
de nitrégeno.

o Estedispositivo no es apto para anestesia y ventilacion
pulmonar.

o Estedispositivo debe utilizarse sélo con los accesorios
originales indicados en el manual de instrucciones.

« No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o
detecta alguna anomalia.

o Nunca abra el dispositivo.

o Eldispositivo esta integrado por componentes sensi-
bles y se debe tratar con cuidado. Respete las indica-
ciones de almacenamiento y funcionamiento que se
describen en el apartado «Especificaciones técnicas».

o Proteja el dispositivo de:

- Agua y humedad.

- Temperaturas extremas.

- Impactos y caidas.

- Contaminacion y polvo.

- Luz directa del sol.

- Calory frio.

o Cumplir con las normas de seguridad relativas a
dispositivos eléctricos y en particular:

- Nunca toque el dispositivo con las manos
mojadas 0 humedas.

- Coloque el dispositivo sobre una base estable y
horizontal superficie durante su funcionamiento.

- Notire del cable de alimentacion ni del dispositivo
para desenchufelo de la toma de corriente.

- Elenchufe de alimentacion es un elemento aparte
del potencia de la red; Mantenga el enchufe acce-
sible cuando dispositivo esta en uso.

« Antes de conectar el dispositivo, aseglrese de que
eléctrica, indicada en la placa de caracteristicas del
parte inferior de la unidad, corresponde a la potencia
nominal.

o Encasode que el enchufe de alimentacion suministrado
con el no encaje en su toma de corriente, péngase en
contacto con un enchufe de reemplazo con el de uno
adecuado. En General, el uso de adaptadores, simples o
mltiples, y/o los cables de extension no se recomienda.
Si su uso es indispensable, es necesario utilizar tipos
que cumplan con las normas de seguridad, prestando
atencion no superen los limites de potencia maxima indi-
cados en adaptadores y cables de extension.

o No deje la unidad enchufada cuando no esté en uso;
desconecte el dispositivo de la toma de corriente
cuando no en la operacion.

o Lainstalacion debe realizarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Una instalacion incorrecta
puede causar dafios a personas, animales o objetos,
para los que el fabricante no puede ser responsable.

o No reemplace el cable de alimentacion de este dispo-
sitivo. En caso de un dafio en el cable de alimentacion,
péngase en contacto con un centro de servicio técnico
autorizado por el fabricante para su sustitucion.

o El cable de alimentacion siempre debe estar desen-
rollado para evitar un sobrecalentamiento peligroso.

o Antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza
funcionamiento, apague el dispositivo y desconecte
el enchufe del suministro principal.

o Utilice tnicamente los medicamentos recetados por
su médico y siga sus instrucciones respecto a las
dosis, duracion y frecuencia de la terapia.

* Dependiendo de la patologia, sdlo use el tratamiento
recomendado por su médico.

o Utilice Gnicamente la pieza de la nariz, si lo indica
expresamente su médico, prestando especial las
bifurcaciones en la nariz, pero sélo colocandolas lo
mas cerca posible.

o Verifique en el folleto de instrucciones del medicamento
las posibles contraindicaciones para su uso con aero-
soles comunes terapia.

« No coloque el equipo de manera que resulte dificil
operar el dispositivo de desconexion.

o Para una mayor seguridad higiénica, no use los
mismos accesorios para mas de una persona.

o Noincline el nebulizador mas alla de 60°.

« No use el dispositivo cerca de fuertes campos eléc-
tricos tales como teléfonos méviles o equipos de
radio. Mantenga el dispositivo a una distancia
minima de 3,3 m de estos aparatos cuando lo utilice.

C Asegurese de que los nifios no utilicen el dispo-
sitivo sin supervision, puesto que podrian
tragarse algunas de las piezas mas pequefias.
Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento
en caso de que este dispositivo se suministre
con cables o tubos.

A Este dispositivo no puede utilizarse como un
sustituto de una consulta con su médico.

A iEste dispositivo no es un juguete! Mantener
fuera del alcance de los nifios y no dejar a los
nifios solos durante el tratamiento.

3. Preparacion y uso del dispositivo

Antes de la primera aplicacion, recomendamos limpiar

todos los componentes que se describen en el apartado

«Limpieza y desinfeccion».

1. Ensamblaje de las piezas del nebulizador G1).
Compruebe que todas las piezas estén completas.

2. Llene el nebulizador con la solucién para inhalar de
acuerdo con las instrucciones de su médico. Tenga
cuidado de no sobrepasar la marca de llenado
maximo.

3. Conecte el nebulizador mediante el tubo de aire (6)
al compresor (1) y enchufe el cable (2) en la toma de
corriente (230V 50 Hz AC).

4. Parainiciar el tratamiento, ponga el botén ON/OFF (3)
en la posicion «I».

- Laboquilla permite que el medicamento llegue
mejor a los pulmones a los pulmones.

- Escoja entre la méscara de adulto (8) o la de nifio
(9)y asegurese que cubre las zonas de la boca y
la nariz completamente.

- Utilice todos los accesorios incluyendo la pieza
nasal 32 segun lo prescrito por su médico.

5. Durante la inhalacion, siéntese derecho y relajado en
una mesa y no en un sillén, para evitar comprimir las
vias respiratorias y afectar la efectividad del trata-
miento. No se acueste durante la inhalacion. Inte-
rrumpa la inhalacion en caso de notar alguna molestia.

6. Una vez transcurrido el tiempo de la inhalacién reco-
mendado por su médico, mueva el botén ON/OFF (3)
a la posicion «O» para apagar el dispositivo y desen-
chufe el cable de la toma de corriente.

7. Vacie la solucion restante del nebulizador y limpie el
aparato tal como se describe en el apartado
«Limpieza y desinfeccion».

(&= Este aparato se ha disefiado para un uso inter-
mitente de 30 minutos encendido / 30 minutos
apagado. Apague el aparato después de
30 minutos de uso y espere otros 30 minutos antes
de continuar el tratamiento.

& Eldispositivo no requiere calibracion.

A No se permite ninguna modificacion en el dispositivo.

4. Limpieza y desinfeccion

Limpie profundamente todos las partes para eliminar los

residuos de medicamentos y cualquier impureza

después de cada tratamiento.

Utilice un pafio suave y seco con limpiadores no abra-

sivos para limpie el compresor.

Asegurese de que las partes internas del dispo-
sitivo no estén en contacto con liquidos y de que
el enchufe de alimentacion esté desconectado.

Limpieza y desinfeccion de los accesorios

Siga cuidadosamente las instrucciones de limpieza y desin-

feccion de los accesorios, ya que son muy importantes para

el rendimiento del dispositivo y el éxito de la terapia.

Antes y después de cada tratamiento

Desmonte el nebulizador (5) girando la parte superior en

sentido antihorario y retire el cono de conduccion del medi-

camento. Lave los componentes del nebulizador desmon-
tado, La boquilla (7) y la pieza de nariz G2 utilizando agua
del grifo; Sumergir en agua hirviendo durante 5 minutos.

Vuelva a montar los componentes del nebulizador y conéc-

telo a el conector de la manguera de aire, encienda el

dispositivo y deje que funcione durante 10-15 minutos.

(& Lavelas mascaras y el tubo de aire con agua tibia.

&= Utilice unicamente liquidos desinfectantes frios
siguiendo instrucciones del fabricante.

A No hervir ni esterilizar en autoclave el tubo de
aire y las mascaras.

5. Mantenimiento, cuidado y servicio
posventa

Solicite todas las piezas de recambio a través del farma-
céutico o del distribuidor, o contacte con el servicio
posventa Microlife (ver prélogo).
Sustitucion del nebulizador
Reemplace el nebulizador (8) después de un largo
periodo de inactividad, en los casos en que muestre
deformidades, roturas o la cabeza del vaporizador (5)-a
esta obstruida por la medicina seca, el polvo, etc. Reco-
mendamos reemplazar el nebulizador después de un
periodo entre 6 meses y 1 afio dependiendo del uso.
jUtilice inicamente nebulizadores originales!
Sustitucion del filtro de aire
En condiciones normales de uso, el filtro de aire 43 debe ser
reemplazado aproximadamente después de 500 horas de
trabajo o después de cada afio. Se recomienda comprobar
periédicamente el filtro de aire (10-12 tratamientos) y si el
filtro presenta un color gris 0 marrén o esta himedo,
cambielo. Extraiga el filtro y reemplacelo por uno nuevo.
& Nointente limpiar el filtro para reutilizarlo.
&= Elfiltro de aire no debe mantenerse o mantenerse
durante el uso con un paciente.
A jUtilice sdlo filtros originales! jNo utilice el disposi-
tivo sin filtro!

6. Mensajes de error y soluciones

El aparato no se enciende

o Asegurese de que el cable (2) esta correctamente
enchufado en la toma de corriente.

o Asegurese de que el boton ON/OFF (3) esta en la
posicion «I».

o Asegurese de que el dispositivo ha estado funcionando
dentro de limites indicados en este manual de funciona-
miento (30 min encendido / 30 min apagado).

El aparato no nebuliza o nebuliza de forma insuficiente

o Asegurese de que el tubo de aire (6) esta conectado
correctamente en ambos extremos.

o Asegurese de que el tubo de aire no esta aplastado,
doblado, sucio u obstruido. Si es necesario, reempla-
celo por uno nuevo.

o Asegurese de que el nebulizador () esta completa-
mente montado y el cabezal vaporizador de color (5)-a
se coloca correctamente y no obstruido.

o Asegurese de agregar el medicamento requerido.

7. Garantia

Este dispositivo tiene una garantia de 5 afos a partir de
la fecha de compra. La garantia sélo sera valida con la
tarjeta de garantia debidamente completada por el distri-
buidor (véase la parte posterior de este folleto) y con la
fecha o el recibo de compra.

o Lagarantia cubre solamente el compresor. Los compo-
nentes remplazables como el nebulizador, méscaras,
boquillas, tubo de aire y filtros no estan incluidos.

o Lagarantia no sera valida si abre o manipula el
dispositivo.

o Lagarantia no cubre dafios causados por el uso
inadecuado, accidentes o por incumplimiento del
manual de instrucciones.

8. Especificaciones técnicas

Volumen de

nebulizacion: 0,4 mi/min. (NaCl 0,9%)
Tamaiio de 59% <5 um
particulas: 3,1 ym (MMAD)

Max. flujo de aire

libre: 15 l/min.

Flujo de aire en
funcionamiento: 5,31 I/min

Nivel de ruido: 52 dBA
Conexion eléctrica: 230V 50 Hz AC

Longitud del

cable de red: 1,6m

Capacidad del

nebulizador: min. 2 ml; max. 8 ml

Volumen residual: 0,8 ml

Limites de

funcionamiento: 30 min encendido / 30 min apagado
Condiciones de 10-40°C/50-104 °F

30 - 85% de humedad relativa
maxima

700 - 1060 hPa presion atmosférica
Condiciones de  -20 - +60° C/ -4 - +140 °F
almacenamientoy 10 - 95 % de humedad relativa

funcionamiento:

transporte: maxima

700 - 1060 hPa presion atmosférica
Peso: 1424 g
Tamafio: 200 x 183 x 153 mm
Clase IP: 1P21
Referencia a los EN13544-1;EN60601-1;
estandares: EN 60601-2; EN 60601-1-6;

IEC 60601-1-11
Vida util esperada: 1000 horas

Este dispositivo esta en conformidad con los requerimientos
de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
Clase Il enlo que respecta a la proteccion contra descargas
eléctricas.
El nebulizador, la boquilla y las méscaras son piezas
aplicadas tipo BF.
Las especificaciones técnicas pueden cambiar
sin previo aviso.

Nebulizador com compressor

(1) Compressor de pistdo
(2 Cabo de alimentagao
(3) Botao ON/OFF
(@ Compartimento de filtro de ar
(5) Nebulizador

-a: Cabega de vaporizagéo
(® Tubo flexivel de ar
@) Bocal
Méscara facial para adultos
(9) Méscara facial para criangas
Substituigao do filtro de ar
@1 Montagem das pegas do nebulizador
12 Méscara nasal
@3 Filtro de ar

Estimado cliente,

Este nebulizador é um sistema de terapia aerossol
adequado para uso doméstico. Este dispositivo é utilizado
para a nebulizagéo de liquidos e medicamentos liquidos
(aerossois) e para o tratamento do trato respiratério supe-
rior e inferior.

Este dispositivo foi especialmente desenvolvido para um
tratamento mais agradavel para as criangas, garantindo
améaxima qualidade e seguranga dos produtos Microlife.
Se tiver alguma questéo, problema ou se pretender
encomendar pegas sobresselentes, ndo hesite em
contactar o seu distribuidor local da Microlife. A farméacia
da sua zona podera indicar a morada do distribuidor
Microlife no seu pais. Pode também visitar o site
www.microlife.com onde encontrara toda a informagéo
(til sobre os produtos Microlife.

Mantenha-se saudavel — Microlife AG!

1. Explicagéo dos simbolos

Os dispositivos electronicos tém de ser eliminados
E em conformidade com os regulamentos locais apli-
=mm  CAveis ndo devendo nunca ser incluidos no lixo
doméstico.

Leia atentamente este manual de instrucées
antes de utilizar o dispositivo.

Pega aplicada tipo BF
IE Equipamento Classe |l

@ NUmero de série

NUmero de referéncia

d Fabricante

| oN

O oFF

Protegdo contra objetos sélidos estranhos e de
P21 " ° ; ARG .
efeitos nocivos devido a entrada de agua

C € 01 23 CE Marca de Conformidade

2. Instrugoes de seguranga importantes

o Siga as instrugdes de uso. Este documento fornece
informagdes importantes de manuseamento e segu-
ranga do produto em relag&o a este dispositivo. Leia
atentamente este documento antes de usar o dispo-
sitivo e guarde-o para referéncia futura.

o Este dispositivo deve somente ser utilizado para os
fins descritos neste folheto. O fabricante ndo se
responsabiliza por quaisquer danos causados pelo
uso indevido deste dispositivo.

o Leia atentamente este manual de instrugdes antes de
utilizar este dispositivo e guarde-o em local seguro.

o Naoopere a unidade em presenca de qualquer mistura
anestésica inflamavel com oxigénio ou protéxido de
nitrogénio.

o Este dispositivo ndo pode ser utilizado para anestesia
ou ventilagéo pulmonar.

o Estedispositivo s6 pode ser utilizado com os acessorios
originais indicados no manual de instrugdes.

* Nao utilize este dispositivo se estiver danificado ou
se detectar qualquer anomalia.

o Nunca abra o dispositivo.

o Odispositivo & composto por componentes sensiveis
e deve ser manuseado com cuidado. Respeite as
indicagdes de acondicionamento e funcionamento
descritas na secgdo «Especificagdes técnicas»!

e Proteja o dispositivo de:

- Agua e humidade

- Temperaturas extremas

- Impactos e quedas

- Contaminagéo e poeiras

- Luz direta do sol

- Calor e frio

o Cumpra com as normas de seguranca relativas aos
dispositivos elétricos e, em especial:

- Nunca toque no dispositivo com as méos molhadas
ou humidas.

- Coloque o dispositivo sobre uma superficie estavel
e horizontal durante o seu funcionamento.

- Néo puxe o cabo de alimentagdo nem o prdprio
dispositivo para o desligar da tomada.

- Afichade alimentagéo é um elemento separado da
alimentagéo da rede; Mantenha a ficha acessivel
quando o dispositivo estiver a ser utilizado.

o Antes de ligar o dispositivo, certifique-se de que a
classificagdo elétrica, indicada na placa de caracte-
risticas na parte inferior da unidade, corresponde a
classificagdo da rede elétrica.

o (Casoaficha de alimentagéo fornecida com o dispositivo
ndo encaixe na tomada de parede, contacte pessoal
qualificado para uma ficha de substituicdo adequada.
Em geral, 0 uso de adaptadores, simples ou mdltiplos,
e/ ou cabos de extensdo ndo é recomendado. Se a sua
utilizagéo for indispensavel, é necessario utilizar tipos
que cumprem as normas de seguranga, prestando
atencao para que n&o ultrapassem os limites maximos
de poténcia, indicados nos adaptadores e cabos de
extenséo.

o Nao deixe a unidade ligada quando néo estiver a ser
utilizada; Desligue o dispositivo da tomada de parede
quando n&o estiver em funcionamento.

o Ainstalagdo deve ser realizada de acordo com as
instrudes do fabricante. Uma instalago incorrecta
pode causar danos a pessoas, animais ou objetos, para
os quais o fabricante ndo pode ser responsabilizado.

o Nao substitua o cabo de alimentagdo deste dispositivo.
Em caso de danos no cabo de alimentagéo, contacte
um centro de assisténcia técnica autorizado pelo fabri-
cante para a sua substituigao.

o O cabo de alimentagéo deve ser totalmente desenro-
lado para evitar perigo de sobreaquecimento.

o Antes de efetuar qualquer operagao de manutengéo
ou limpeza, desligue o dispositivo e desligue a ficha
da alimentagao principal.

o Utilize somente os medicamentos receitados pelo
seu médico e respeite as suas instrugdes quanto a
dosagem, durago e frequéncia do tratamento.

* Dependendo da patologia, use apenas o tratamento
recomendado pelo seu médico.

o Utilize apenas o nariz se expressamente indicado pelo
seu médico, prestando especial atengdo NUNCA para
introduzir as bifurcagGes no nariz, mas apenas posicio-
nando-0s 0 mais proximo possivel.

o Verifique no folheto informativo do medicamento as
possiveis contra-indicagdes para utilizagdo com
sistemas comuns de aerossol.

« Nao posicione 0 equipamento de modo que seja dificil
operar o dispositivo de desconexao.

o Para uma maior seguranga higiénica, néo utilize os
mesmos acessorios para mais de uma pessoa.

o Néo incline o nebulizador para além de 60°.

o Nao utilize o dispositivo na proximidade de campos
electromagnéticos fortes, tais como, teleméveis ou
instalages radiofonicas. Manter uma distancia
minima de 3,3 m a partir dos dispositivos mencionados
quando se utiliza este dispositivo.

Certifique-se de que ndo deixa o dispositivo ao
alcance das criangas, algumas pegas s&o muito
pequenas e podem ser engolidas. Esteja atento
ao risco de estrangulamento no caso deste
dispositivo ser fornecido com cabos ou tubos.

A Este dispositivo ndo substitui a consulta do seu
médico.

A Este dispositivo ndo é um brinquedo! Manter
fora do alcance de criangas e durante o tratamento
ndo deixar as criangas sozinhas.

3. Preparagdo e utilizagao do dispositivo

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, limpe
todos os seus elementos seguindo as instrugdes
descritas na secgdo «Limpeza e desinfe¢aon.

1. Montagem das pegas do nebulizador (7). Assegure-
se de que todas as pegas estdo completas.

2. Encha o nebulizador com a solug&o a inalar de
acordo com as instrugdes do seu médico, assegu-
rando-se de que ndo ultrapassa o nivel maximo.

3. Ligue o nebulizador com o tubo flexivel de ar (&) ao
compressor (1) e ligue o cabo de alimentagéo (2) a
tomada (230V 50 Hz AC).

4. Parainiciar o tratamento, coloque o botdo ON/OFF (3)
na posigao «l».

- O bocal favorece uma melhor distribuigdo do
medicamento nos pulmdes.

- Escolha entre a mascara de adulto (8) ou de
crianga (9) e assegure-se de que cobre totalmente
as zonas da boca e do nariz.

- Use todos os acessorios incluindo a méscara
nasal (2 tal como indicado pelo seu médico.

5. Durante ainalagéo, sente-se ereto e relaxado em uma
mesa e ndo em uma poltrona, a fim de evitar comprimir
suas vias respiratdrias e prejudicar a eficacia do trata-
mento. Nao se deite durante a inalagao. Se se sentir
mal suspenda imediatamente a inalagéo.

6. Ao terminar o tempo de inalagéo recomendado pelo seu
médico, coloque o botdo ON/OFF (3) na posi¢ao «O»
para desligar o dispositivo e desligue-o da tomada.

7. Vaze a restante solugéo do nebulizador e limpe o
dispositivo como descrito na secgdo «Limpeza e
desinfegaoy.

&~ Este dispositivo foi criado para uso intermi-
tente de 30 minutos On / 30 minutos Off.
Desligue o aparelho apés 30 minutos de utilizagao
e aguarde mais 30 minutos antes de reiniciar o
tratamento.

@& O dispositivo ndo necessita de calibragéo.
A Nenhuma modificagéo no dispositivo é permitida.

4. Limpeza e desinfegado

Apds cada tratamento, limpe profundamente todas as
pegas para eliminar os residuos de medicamentos e
quaisquer impurezas.
Use um pano macio e seco com produtos de limpeza
ndo abrasivos para limpar o compressor.
Certifique-se de que as partes internas do dispo-
sitivo ndo estdo em contacto com liquidos e de
que a ficha de alimentag&o esta desligada.

Limpeza e desinfe¢do dos acessorios

Siga cuidadosamente as instrugdes de limpeza e desin-
fegao dos acessorios, pois sdo muito importantes para o
desempenho do dispositivo e o sucesso da terapia.
Antes e depois de cada tratamento

Desmonte o nebulizador (5) girando o topo no sentido anti-
horario e remova o cone de condugéo do medicamento.
Lavar os componentes do nebulizador desmontado, do
bocal (7) e do nariz (43, utilizando agua da torneira;
Mergulhe em agua fervente por 5 minutos. Volte a montar
o0s componentes do nebulizador e ligue-o ao conector da
mangueira de ar, ligue o dispositivo e deixe-o funcionar
durante 10-15 minutos.

(&~ Lavar mascaras e tubo de ar com agua morna.

@& Utilize apenas liquidos desinfectantes a frio
seguindo as instrugdes do fabricante.

A Néo ferver nem autoclavar o tubo de ar e mascaras.

5. Manutengéo, cuidados e servigo pés-venda

Encomende todos os acessorios através do farmacéutico
ou do distribuidor Microlife (ver no inicio).

Substitui¢do do nebulizador
Substitua o nebulizador (8) apos um longo periodo de
inatividade, nos casos em que apresente deformidades,
ruptura ou quando a cabega do vaporizador (5)-a estiver
obstruida por remédios secos, pd, etc. Recomendamos
substituir o nebulizador apés Periodo entre 6 meses e 1
ano, dependendo da utilizagao.
A Utilize apenas nebulizadores originais!
Substituigao do filtro de ar
Em condi¢des normais de utilizagao, o filtro de ar @3 deve
ser substituido aproximadamente apds 500 horas de
trabalho ou apds cada ano. Recomendamos que verifique
periodicamente o filtro de ar (10-12 tratamentos) e se o filtro
apresentar uma cor cinza ou castanho ou estiver molhado,
substitua-o. Extraia o filtro e substitua-o por um novo.
& Néo tente limpar o filtro para reutilizé-lo.
&= Ofiltro de ar néo deve ser mantido em manutengéo
ou mantido enquanto estiver em uso com um
paciente.

/A Utize apenas filtros originais! Nao utilize o
aparelho sem filtro!

6. Falhas de funcionamento e solugdes

E impossivel ligar o dispositivo
o Assegure-se de que o0 cabo (2) esta correctamente
ligado.

o Certifique-se de que o botdo ON/OFF (3) esta na
posicéo «l».

o Certifique-se de que o dispositivo esta em funciona-
mento no prazo indicado neste manual de limites
operacionais (30 min. On / 30 min. Off).

0 dispositivo nao nebuliza ou nebuliza de forma

insuficiente

o Assegure-se de que o tubo de ar (&) esta correctamente
ligado em ambas as extremidades.

o Assegure-se de que o tubo de ar ndo esta «esmagadon,
dobrado, sujo ou obstruido. Se for necessario substitua-
0 por um novo.

o Certifique-se de que o nebulizador (5) esté totalmente
montado e que a cabega de vaporizagao colorida (5)-
a estd colocada correctamente e nao obstruido.

o Certifique-se de que adicionou 0 medicamento
necessario.

7. Garantia

Este dispositivo esta abrangido por uma garantia de

5 anos a partir da data de compra. A garantia é valida

apenas mediante a apresentagdo do cartdo de garantia

preenchido pelo revendedor (ver verso) que comprove a

data de compra ou o taldo de compra.

o A garantia cobre somente o compressor. As pegas
substituiveis como o nebulizador, mascaras, bocais,
tubo de ar e filtros n&o estéo incluidos.

e Agarantia ndo é valida se o dispositivo for aberto ou
alterado.

o A garantia ndo cobre os danos causados pelo uso
indevido, acidentes, ou por incumprimento do
manual de instrugdes.

8. Especificagoes técnicas

Débito de

nebulizagao: 0,4 mi/min. (NaCl 0,9%)
Tamanho das 59% <5 pm
particulas: 3,1 ym (MMAD)

Max. fluxo de ar

livre: 15 I/min.

Fluxo de ar da

operagao: 5,31 /min.

Nivel sonoro: 52 dBA

Alimentagao: 230V 50 Hz AC
Tamanho do cabo

de alimentagdo: 1,6 m

Capacidade de

nebulizagao: min. 2 ml; max. 8 ml
Volume residual: 0,8 ml

Limites de

funcionamento: 30 min. On /30 min. Off

10-40°C/50- 104 °F

30 - 85 % de humidade relativa
maxima

700 - 1060 hPa pressao atmosfé-
rica

Condigées de -20 - +60° C /-4 - +140 °F
acondicionamento 10 - 95 % de humidade relativa

Condigdes de
funcionamento:

e transporte: maxima
700 - 1060 hPa presséo atmosférica
Peso: 1424 g
Dimensoes: 200 x 183 x 153 mm
Classe IP: P21
Normas de EN13544-1;EN60601-1;
referéncia: EN 60601-2; EN 60601-1-6;
IEC 60601-1-11
Duragéo expectavel
de utilizagao: 1000 horas

Este dispositivo estad em conformidade com as exigén-
cias da Norma de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.
Classe Il no que se refere a protegao contra choques
elétricos.
O nebulizador, o bocal e as méscaras sao pegas aplicadas
do tipo BF.

A As especificagdes técnicas podem ser alteradas

Sem aviso prévio.

Compressor vernevelaar

(@ Zuigercompressor
(@ Netstroomkabel
(3 AAN/UIT knop
(@ Luchtfilter compartiment
(5) Vemevelaar

-a: Vernevelkop
(® Luchtslang
(@) Mondstuk
Gezichtsmasker (volwassene)
(9 Gezichtsmasker (kind)
Vervangen van het luchtfilter
@1 Het samenstellen van de vernevelaar
2 Neusstuk
@3 Luchtfilter

Geachte klant,

Dit vernevelsysteem voor aerosoltherapie, is geschikt
voor thuisgebruik. Het apparaat is bedoeld voor het
vernevelen van vloeistoffen en vioeibare medicatie
(aerosols) en voor de behandeling van de hoge en lage
gedeelten van de luchtwegen.

Dit apparaat is specifiek ontwikkeld voor een meer kind-
vriendelijke behandeling, met behoud van kwaliteits- en
veiligheidsstandaard van Microlife producten.

Mochtu vragen hebben of wanneer u reserveonderdelen
wilt bestellen, neemt u dan contact op met uw Microlife
importeur. De verkoper zal u het adres van de Microlife
importeur in uw land geven. Natuurlijk kunt u ook de
website www.microlife.nl raadplegen, waar u waarde-
volle informatie kunt vinden over onze producten.

Blijf gezond — Microlife AG!

1. Uitleg van de symbolen

Elektronische apparaten moeten volgens de
E lokale wetgeving en regels worden verwijderd,
== NOOIt Samen met het huisafval.

@ Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de

instructies aandachtig door.

. Geleverd onderdeel type BF

IE Klasse Il apparaat
@ Serie nummer

Referentie nummer

ol Fabrikant
| AAN(ON)
Q ut(oFF)

Beveiliging tegen vaste objecten en schadelijke
P21
effecten van het indringen van water

C E 01 23 CE Markering van Conformiteit

2. Belangrijke veiligheidsinstructies

o Volg de instructies voor correct gebruik. Deze docu-
mentatie voorziet u van belangrijke bedienings- en
veiligheidsvoorschriften betreffende dit apparaat.
Lees de documentatie zorgvuldig door vodr inge-
bruikname van het apparaat en bewaar het voor
latere raadpleging.

o Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor
het doel zoals in de gebruiksaanwijzing beschreven.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

« Bewaar het instructieboekje op een veilige plaats
voor nadere raadpleging.

o Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van ontviam-
bare gassen of mengsels met zuurstof of stikstof
protoxide.

o Ditapparaatis niet bedoeld als beademingsapparatuur
en niet geschikt voor verdovende middelen.

o Ditapparaat moet en kan alleen gebruikt worden met
de originele onderdelen zoals omschreven in dit
instructieboekje.

o Gebruik het apparaat niet wanneer u vermoedt dat
het beschadigd is of wanneer u tijdens het gebruik
iets ongebruikelijks constateert.

o Open het apparaat nooit.

o Dit apparaat bevat gevoelige componenten en moet
met voorzichtigheid worden behandeld. Neem de
bewaar- en bedieningsvoorschriften in acht beschreven
in het hoofdstuk «Technische specificaties»!

e Bescherm het tegen:

- water en vochtigheid

- extreme temperaturen

- schokken en laten vallen

- vervuiling en stof

- direct zonlicht

- warmte en kou

o Houdt u zich aan de veiligheidsvoorschriften betref-
fende electronische apparatuur en in het bijzonder:
- Raak nooit het apparaat aan met natte of vochtige

handen.

- Plaats het apparaat op een stabiele en horizon-
taal opperviak gedurende het gebruik.

- Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het
stopcontact te halen.

- De stroomstekker is een seperaat onderdeel van
het stroomcircuit; houdt stroomstekker bereikbaar
wanneer het apparaat in gebruik is.

o Alvorens het netsnoer van het apparaat te gebruiken,
controleer dat de elektrische voorwaarden, weerge-
geven op het typeplaatje op de onderkant van de
eenheid, overeenkomt met de stroomvoorziening.

o Inhetgeval dat de stekker die bij het apparaat geleverd
niet in uw stopcontact past, neem dan contact op met
gekwalificeerd personeel voor een vervangende plug,
die wel geschikt is. In het algemeen, het gebruik van
adapters, enkelvoudige of meervoudige en/of verleng-
kabels wordt niet aanbevolen. Indien het gebruik ervan
niet kan worden voorkomen, is het noodzakelijk
volledig te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften,
overschrijd niet de limieten van het maximumver-
mogen, aangegeven op adapters en verlengkabels.

o Laat het toestel nooit aangesloten op netstroom
wanneer het niet in gebruik is; Ontkoppel het apparaat
van het stopcontact wanneer het is niet in werking.

o De installatie moet worden uitgevoerd volgens de
instructies van de fabrikant. Een onjuiste installatie kan
leiden tot schade aan personen, dieren of voorwerpen,
waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden
gesteld.

o Het netsnoer voor dit apparaat niet vervangen. In geval
van een macht lood schade, contact op met een techni-
sche servicecenter goedgekeurd door de fabrikant voor
de vervanging ervan.

o Hetnetsnoer moet altijd volledig worden uitgerold om
gevaarlijke oververhitting te voorkomen.

e V/dor het uitvoeren van onderhoud of reinigen van
onderdelen, schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit de stroomvoorziening.

o Gebruik alleen de medicatie die u is voorgeschreven
door uw arts, ook met betrekking tot de dosering,
duur en herhaling van de behandeling.

o Afhankelijk van de pathologie, alleen gebruik maken
van de behandeling die wordt aangeraden door uw arts.

o Gebruik het neusstuk alleen zoals het uitdrukkelijk is
aangegeven door uw arts,let er op de bifurcaties
(uitgang neusstuk) NOOIT in de neus te plaatsen,
plaats deze alleen zo dicht mogelijk bij de neus.

o Controleer in de bijsluiter van uw medicatie voor moge-
lijke contra-indicaties voor gebruik in combinatie met
uniforme aerosoltherapie systemen.

o Stel de apparatuur niet zodanig op, dat het moeilijk is
om het toestel los te koppelen.

o Voor meer hygiénische veiligheid, gebruik de acces-
soires voor niet meer dan 1 persoon.

o Buig de vernevelaar nooit in een hoek van meer dan 60°.

o Gebruik het apparaat niet dicht in de buurt van sterke
elektromagnetische velden zoals mobiele telefoons
of radioinstallaties. Zorg voor een afstand van mini-
maal 3,3 meter van dit soort apparaten, wanneer u dit
apparaat in gebruik neemt.

C Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht

@ van een volwassene gebruiken. Kleine onder-

delen kunnen worden ingeslikt. Wees alert op
het gevaar van verstrengeling, indien het appa-
raat is voorzien van kabels of slangen.

A Het gebruik van dit apparaat is niet bedoeld als
vervanging van uw huidige behandeling door uw arts.

A Dit apparaat is geen speelgoed! Buiten bereik
van kinderen houden en ingebruikname alleen
onder toezicht.

3. Voorbereiding en Gebruik

Voor het eerste gebruik van het apparaat, raden wij aan
het eerst schoon te maken zoals beschreven in het
instructie gedeelte «Reinigen en desinfecteren».

1. Het samenstellen van de vernevelaar @1). Zorg ervoor
dat alle onderdelen compleet zijn.

2. Vul de vernevelaar met de inhalatie oplossing zoals
voorgeschreven door uw arts. Vul het apparaat nooit
verder dan het maximum.

3. Sluit de luchtslang (&) aan op de compressor (1) en
plaats de netstroomkabel (2)in het stopcontact (230V
50 Hz AC).

4. Omte beginnen met de behandeling, zet de AAN/UIT
knop (3) op stand «I».

- Het mondstuk geeft een betere verdeling van de
medicatie in de longen.

- Kies uit één van de gezichtsmaskers voor volwas-
senen (8) of voor kinderen (9) en zorg ervoor dat
het masker de mond en neus geheel omsluit.

- Gebruik alle accessoires, inclusief neusstuk (2,
zoals voorgeschreven door uw arts.

5. Gedurende inhalatie rechtop aan een tafel zitten en
niet in een fauteuil, om te voorkomen dat de Iucht-
wegen beperkt worden en de effectiviteit van de
behandeling wordt beperkt. Let op! Ga nooit liggen
tijdens de behandeling. Stop direct met de behan-
deling wanneer u zich onwel begint te voelen.

6. Na de duur van de behandeling zoals besproken met
uw arts, zet u de AAN/UIT knop (3) terug in stand «On,
hetapparaat is nu uitgeschakeld en de netstroomkabel
kan worden verwijderd uit het stopcontact.

7. Verwijder overgebleven resten medicatie en reinig
het apparaat zoals omschreven in het instructie
gedeelte «Reinigen en desinfecteren».

(&~ Ditapparaatis ontworpen voor continu gebruik
van 30 minuten, na deze 30 minuten dient U het
apparaat voor 30 minuten uit te schakelen voordat
U de volgende behandeling start.

(&= Het apparaat vereist geen callibratie.

A Aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.

4. Reinigen en desinfecteren

Reinig het apparaat grondig en verwijder eventuele medi-
catieresten die achter zijn gebleven na de behandeling.
Gebruik een zachte droge doek met niet-schurende
reinigingsmiddelen om de compressor schoon te maken.
Ervoor te zorgen dat de interne delen van het
apparaat niet in contact met vloeistoffen en dat
de stekker is losgekoppeld.
Reinigen en ontsmetten van de accessoires
Volg zorgvuldig de instructies van het schoonmaken en
ontsmetten van de accessoires zoals ze zeer belangrijk
voor de prestaties van het apparaat en het succes van
de therapie zijn.
Voor en na elke behandeling
Demonteer de vernevelaar (5) door tegen de kiok in te
draaien van de bovenkant en verwijder de conische
medicatie geleider kegel. Reinig de componenten van de
gedemonteerde vernevelaar, het mondstuk (7) en de
neusstuk @2 met behulp van leidingwater; Dompel onder
in kokend water gedurende 5 minuten. Monteer de
onderdelen van de vernevelaaren verbind deze met de
connector van de luchtslang, schakel het apparaat in en
laat het werken gedurende 10-15 minuten.
(&= Reinig de maskers en luchtslang met warm water.
& Gebruik alleen koude desinfecterende vioeistoffen
op instructies van de fabrikant.
A De luchtslang en masker nooit in kokend water
houden.

5. Onderhoud, reinigen en vervangen

Alle losse onderdelen kunnen worden nabesteld bij uw
lokale distributeur of neem contact op met de Microlife-
Service afdeling (zie inleiding).

Vervanging van de vernevelaar

Vervang de vernevelaar (5) na een lange periode van
inactiviteit, in het geval van misvorming, breuk, of
wanneer de kop van de verdamper (5)-a wordt belem-
merd door opgedroogde medicatie, stof, enz. Wij raden
aan de vernevelaar te vervangen na een periode van 6
maanden tot 1 jaar afhankelijk van gebruik.

A Gebruik alleen originele vernevelaar!

Vervanging van het luchtfilter

Innormale gebruiksomstandigheden, moet de luchtfilter G3
ongeveer na 500 werkuren of na elk verstreken jaar worden
vervangen. Wij raden aan het luchtfilter periodiek te contro-
leren (10-12 behandelingen) en als het filter een grijze of
bruine kleur toont of nat is, te vervangen. Het filter neemt u
dan uit en vervange het door een nieuwe.

&= Probeer niet om het filter voor hergebruik te
reinigen.

@& Het luchtfilter niet uithemen wanneer deze in
gebruik is door een patient.

A Gebruik alleen originele filters! Gebruik het
apparaat niet zonder filter!

6. Problemen en mogelijke oplossingen

Het apparaat kan niet worden aangezet

e Zorg ervoor dat de netstroomkabel (2) correct in het
stopcontact is geplaatst.

o Zorg ervoor dat de AAN/UIT knop (3) in stand «I» staat.

o Zorg ervoor dat het apparaat functioneert binnen de
in dit handboek aangegeven grenzen (30 minuten
AAN /30 minuten UIT).

De vernevelaar werkt niet optimaal of helemaal niet

o Zorg ervoor dat de luchtslang (&) correct is aangesloten
aan beide zijden.

o Zorg ervoor dat de luchtslang niet afgekneld, vuil of
verstopt is. Wanneer nodig kan de luchtslang worden
vervangen.

o Zorg ervoor dat de vernevelaar (5) correct is samenge-
steld en de gekleurde vernevelkop (5)-a op de juiste
Wwijze is geplaatst en niet belemmerd.

e Zorg ervoor dat de juiste medicatie is toegevoegd.

7. Garantie

Dit apparaat heeft een garantie van 5 jaar vanaf

aankoopdatum. De garantie is alleen van toepassing bij

overhandigen van een garantiekaart ingevuld door de

distributeur (zie achterzijde) of met een bevestiging van

de aankoopdatum of kassabon.
De garantie dekt alleen de compressor. De losse
onderdelen zoals de vernevelaar, gezichtsmaskers,
mondstuk, luchtslang, en luchtfilters vallen niet onder
de garantie.

o Opening van of wijzigingen aan het apparaat maken
de garantie ongeldig.

o De garantie dekt geen schade veroorzaakt door
onjuist gebruik, ongevallen of het niet naleven van de
instructies.

8. Technische specificaties
Vernevelings

niveau: 0.4 ml/min. (NaCl 0.9%)
Grootte van de 59% <5 um

deeltjes: 3.1 ym (MMAD)

Max. vrije

luchttsroom: 15 |/min.

Luchstroom in

werking: 5.31 l/min.
Geluidsniveau: 52 dBA

Stroombron: 230V 50 Hz AC

Lengte

netstroomkabel: 1.6 m
Vernevelings
capaciteit: min. 2 ml; max. 8 ml
Rest volume: 0.8 ml
Gebruiks limieten: 30 minuten AAN / 30 minuten UIT
Werkingscondities: 10 - 40 °C /50 - 104 °F
30 - 85 % maximale relatieve voch-
tigheid
700 - 1060 hPa atmosferische druk
Bewaar en verzen- -20 - +60° C/-4 - +140 °F
dingcondities: 10 - 95 % maximale relatieve voch-

tigheid
700 - 1060 hPa atmosferische druk
Gewicht: 1424 g
Afmetingen: 200 x 183 x 153 mm
IP Klasse: P21
Verwijzing naar EN13544-1;EN60601-1;
normen: EN 60601-2; EN 60601-1-6;
|IEC 60601-1-11
Verwachte
levensduur: 1000 uur

Dit apparaat komt overeen met de normen van de richt-
liin medische hulpmiddelen 93/42/EEC.
Klasse Il-apparaat met betrekking tot de bescherming
tegen elektrische schokken.
Vernevelaar, mondstuk en maskers zijn type BF toegepast
delen.

A De technische specificaties kunnen zonder voor-

afgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Negelotrointig Tuptrieong

(1 EuBolo ouprieang
(@ Kahwdio pedparog
(3 MAjktpo ON/OFF
(@ Aiapépiopa gikTpou aépog
(®) NegehomoinTig

-a: Kegahn wekaoThpa
(® AaoTio aépa
@) Ematépio
Maaoka TTPOGWTOU yia eVAAIKEG
(9 MNaidikr péoka TPOGWTOU
AvrikardaTaon @ikTpou aépog
@D ZuvohikA GuoKevaaia o€ TOAVTaL
2 Pwvik6 Plyyog
@3 ikrpo agpog

Ayarnté eAd,

Autbg 0 vegehotroinTig amoTeAei éva aUoTpa eepqnmg
0epoCoA kardMnAo yia orkiaki xprion. H auakeur autr
XPNIUOTIOIEITA YICl TV EKVEQWON UYPIV WG ETTIONG Kal
UYPGV POPHOKEUTIKAS aYwYrG (aepofOA) kai yia T Bepareia
TOU QVWTEPOU KQll KATAWTEPOU QVAIVEUCTIKOU GUOTILIaTOG.
AuTi n GUOKEUN Exel €1B1KA OXEDIATTET TIPOKEIPEVOU VOl
kdvel mv Bepameia o euxapIoTn yia Ta TAIdIE, EVR)
ouyxpovwg eGaopaliel GAa Ta TPOTUTIA TIOIGTNTAG KAl
aogaAeiag Tou mapéxouv Ta mpoidvra Microlife.

Edv éxete omoleadnmore amopieg 1} TpoPAAuaTa A eav
B€AeTE va TTapayyeiAeTe KATTOI0 AVTAAACKTIKO €5apTNHa,
ameuBuvBeiTe OTO TOTTIKG Tag TAPA EGUTTNPETNONG
mehatv Tng Microlife. O TwANTAG 0ag A TO apuakeio
NG TEPIOXNG 0UG Ba 0O EVNUEPWOOUV OYETIKA WE TV
dieuBuvan Tou avTirpoowrou Microlife amv xwpa oag.
EvaAhakTIKG, emIoKepBEiTe TV 10TOCENIBO pag aTo
diadikTuo o dievBuvan www.microlife.com, orou
pTTOpEiTE va BPEiTE TTOMES XpAaIES TAnpOgOpieg
OXETIKA LE TOl TIPOIOVTA pag.

Me|vue vyieig — Microlife AG!

Emegynon ouppoAwv

O1 NAEKTPOVIKEG TUTKEUEG TIPETTEI VOl ATTOppITTTOVTCl
E oUp@uva e TIC 0dnyieg TTou epapudlovTal TV
mmm  XWPQ OQG, TOTE HaC] PE T OIKIOKG OTTOPPIPHATA.

AioBaoTe TIPOTEKTIKG TIG 03NYiEG TIPIV XPNTIHO-
TIOIOETE QUTH Tr) GUOKEUN.

Tumog BF epappoauévo Tuua

IE E¢omhiopog kAGong Il
@ ZeIpIaKOG apIBpodg
ApIBOS avagopdg

d KaraokeuaoThg
| oN

O oFf

lMpootacia amé §Eva oTeped avTIKEiueva Kall TIg
P21 BAaBepég ouvéTeieg Tou ogeilovTal otV
€10p0r vepou

C € 01 23 YApavon oupuépewaong CE

2. Inpavrikég odnyieg ao@aAciog

o Akohoubnarte Tig 0dnyieg xpriang. Auté To £yypago
TIOPEXEI TNHAVTIKEG TTANPOPOPIEG TXETIKA PE T
AeiToupyia Tou TTPOIGVTOG Kai TNV ao@aAeia auTrg
NG OUOKeUNG. AlaBAOTE TTPOTEKTIKG QTS TO
£YYpaQO TIPIV XPNOIHOTIONGETE T1) GUOKEUT Kal
KPATAOTE TO Yia HEAAOVTIKT} avapopal.

o H guokeur auth TIPETTEN val XPNGILOTIOIEITAN YId TO
0KOTIO TToU TTEPIYPAPETAI OTO TIAPAV EVTUTIO 0ONYIWV.
O karaokeuaoTAg Oev QEPEN kapia euBivn yia Tuxov
{nuid Tou TpokaAeital amd Aavbaaévn xprion.

o KparioTe o€ aoarég pépog TIG 0dNyieg xpRong yia
PEANOVTIKI TrapaTTOuTT™.

o Mnv AeiToupyeite Tnv ouokeur Hemy Tapouaia
omoloudrore avaiobnTiKoU PiyuaTog EUQAEKTWY g
0§uY6VO 1) TTPWTOEEIBIO Tou AgwTOU.

o Auth n ouokeun dev gival KatTaAAnAn yia avaigbnaia
Kal 0§uyovwan Tou Tvedpova.

o H ouaokeur Tpémel va AeIToupyei Povo e Ta auBevTika
EEapTALATA GTTLIG KATABEIKVUETAI OTIC 0BNyiEg.

 Mn xpnaiporroleite T ouokeun eGv Bewpeite 011 éxel
uTIoOTET {NpIA 1) £Qv TTapaTnpioETe kAT aouvABITTO.

e Tloté pnv QVOIYETE T GUOKEUH.

o Autf n ouokeun amoteeital amé euaiobnTa e5apTr-
para Kai TRETel va To XeIpiZeaTe pe Tpoaoyn. Tnpeite
TIG 0dnyieg aTOBAKEUANG Kall AEITOUPYiag TTOU TTEpIypa-
QovTal OTNV EVOTNTA « TEXVIKA XOPOAKTNPIOTIKAN!

o [lpogTareuate TV amo:

- vepd Kal uypaaia

- akpaieg Beppokpaaieg

- KpouoN Kall TITRoN

- WOAuvan Kal aKOVN

- Gueon ékBean atov Ao
- (¢amn kai kpUo

e AxohouBEite Toug kavovioHoUg aopaAEiag OXETIKG pe
ng NAEKTPIKEC GUOKEUE KOl GUYKEKDIPEVD:

Mnv ayyiCere h ouakeur] pe Bpeypeva f uypd xépia.
- TomoBemaTe T ouokeun o€ aTabepri kai opifovTia
€TMIQAveIa Katd T AeiToupyia Tng.
- Mnv tpaBare To kaAwio pogodoaiag i v idia T
GUOKEUN Y10 VOl TV aTTO0UVBETETE Mo TV TIpida.
- Hpia civar éva avegapmro aToixeio Tng 10X00G
TOU r])\EKTpIKOU dikTOOoU. KpGTr]OTE mv np|(0|
TpoaBAaciun dtav n cuakeun eival o€ xpAan.

o [lpiv guvdéaete T auakeur, Beaiwbeite o1 n
povada 10%00G NAEKTPIKOU TIOU avagépETal aTnv
ETIKETO OTO KATW PEPOG TNG TUCKEUNG, AVTIOTOIXE
070 NAEKTPIKG dikTUO.

o YeTIEPITITWON TTOU T KAAWSI0 PEUPATOG TTOU TIAPEXETA
JE TN ouakeun Oev Talpiddel oV TIPIZa 0, EMKOIVW-
VAOTE L EIBIKEUMEVO TIPOCWTTIKG yIa QvTIKATAaTaON
NG TPICag P WIa KATAAANAN. Z€ VEVIKEG YPOULES, N
XPNON TWV PETAOXNUATIOTAY, ATTAWV A TIOAATTAGY,
Kkai/ kaAwdiwv mpoéktaang dev auviataral. Eav n
xpfion Toug eival avaykaia, gival amrapaimro va xpnal-
LOTIOINTETE TUTIOUG TIOU GUMUOPPUWVOVTA JIE TOUG KaVO-
VIopOUG aoQaAeiag, TTPOTEXOVTAG Va UV UTIEPRaivOUV
Ta avwTaTa 6pIa 1GYU0G, TIOU avVaPEPOVTI OTOUG META-
OXNUATIOTEG Kall oTa KaAWIa ETTEKTAANG.

o Mnv agrvere Tnv cuokeur aTnv TIPiga éTav Sev
XPNOIOTIOIEITaL. ATIOTUVOEDTE TNV GUTKEUN 0TI TV
Tpi¢a éTav Sev eival ae Aeitoupyia.

o HeykardaTaon mpémel va ekTeAiTal GUPQWVA PE TIG
0dnyieg Tou karaokeuaoTr. Mia akatdAAnAn eykard-
oTaon uTopei va TpokaAéael BAARN o€ TpOoWTTa,
{Wa A aVTIKEIPEVA, IO TA OTTOIA O KATAOKEUAOTAG
Oev pmmopei va BewpnBei uteuBuvog.

o Mnv avtikataoTiaeTe T0 KaAwdio TPo@odoaiag TG
ouokeung autig. Ze epitmwan BAGBNG Tou KaAw-
diou TPOPOBOGIAG, ETTIKOIVWVATTE HE EVal KEVTPO
TEXVIKAG EEUTINPETNONG £E0UT1080TNEVO OTTO TOV
KOTAOKEUQAOTH YIa TNV QVTIKATAGTACH TOU.

o To kaAwdio Tpopodoaiag TéTel va eival TTavTa
EVTEAWS EETUNIYLEVO, TIPOKEIUEVOU Va aTTOTPATE]
emikivduvn utrepBéppavan.

o [lpiv TpoBeiTe o€ 0TTOIGdATIOTE EPyaTia CUVTAPNONG
1} kaBapIoHOU, ATTEVEPYOTIOINATE T GUCKEUN Kall
amoguvoETTE TNV TIPICa OTTd TNV TTAPOXH PEULATOG.

o XpnOIYOTIOIETE MOVO Ta QAPUAKA TTOU CUVTAYOYPA-
Qnoe yia €046 0 yIaTPOG 0OG Kal aKOAOUBNOTE TIg
0dnyieg Tou 600V aopd aTnv doaohoyia, SIGipkEIa
kar ouxvoTnTa TG Bepareiag.

e Avadywg TG IGBnang, XpnaipoTroIaTe povo m
Bepareia ToU GAG OUVEGTNOE O YIATPOG 0T,

o Na XpnoIYOTIOIEITE TO PIVIKO pUYXOG HOVO €QV
uTTodeIKVUETaI PNTA OTT6 TO YIATPO 0, divovTag
181aiTepn TTPogoxn va pnv eicayayete MOTE Tig
SI0KAABWOEIG TOU GTN MU, AAAG Val TIG TOTTOBETEITE
600 10 duvaTov TTANCIEDTEPAL.

o EAyEre a0 £vTUTIO 0ONYIWV TOU QOPUAKOU Yia TTIBAVEG
avtevOeiSeig oy xprion e Ta ouaTuara Bepareiag
KOIVQV 0iepOZOA.

o Mnv TomroBereite Tov €E0TAIGNO e TETOI0 TPGTTO TTOU Va
€UTOdidEl TNV aTTOoUVOED TNG CUTKEUNS.

o [l peyaAdTePN A0PAAEIQ UYIEIVAG, NV XPNOIHOTIOIEITE
10 i010 agE00UAP YIa TIEPICOGTEPT OTTO Eva ATOUA.

o [loté pnv AuyiCete Tov vepehomroinT Tréivw amo 60°.

Mn xpnoipoTolgite T Guakeur] kovid ot I0XUPd

nAekTpopayvnTIKG TEdia, 6TTWG KIVTa TRAEPWVA ) padI-

opwvo. Kparote améataan TouhdyioTov 3,3 m amd

QUTEG TIC GUTKEUEG GTAV XPNOIOTIOIEITE TV GUKEUN.

BeBaiwBeire o1 Ta audidl Sev Xpno1poToIo0V
guoKeur Xwpic emiBAeyn, SI0TI opiopEva péPN
TOU €ival OPKETA LIKPG Kal UTIAPKE! KIVOUVOG
kardmoang. Na €iaTe eviipepor yia Tov Kivduvo
0TpayyaAIopoU O€ TIEPITITWAN TIOU AUTH N
OUOKeUN TPOPodOTEITaI PE KAAWDIA F) CWARVEG.
A H xprion Tng ouokeung dev TTpoopideTal oav
UTIOKOTAGTATO TWV 0dNYIWV TOU yIaTPoU 0ag.
A Auti n ouokeun Sev givan aryvidi! KparoTe
TNV Hakpid amé Ta TaIdIA Kal PNy Ta agrveTe
uoéva Toug katd Tnv didipkeia g Bepareiag.
3. MpocToipacia kai xpion auTAg Thg
OUOKEUNG

poTOU XPNTIUOTIOIRCETE TNV GUCKEUR YIa TTPWTN Qopd,

OUVIOTOUWE VOl TNV KaBapIOETE OTTWG TTEPIYPAPETAl OTO

Ke@aAaio «KaBapiouog Kar aroAUpavony.

1. ZUYKEVTPWOTE Ta EGAPTANATA TNG GUOKEUATIAg TOU
Negehotrointh @9). BeBaiwbeite 611 6Aa Ta egapTh-
JaTa TEPIEXOVTAl OTO KOUT.

2. Tepiote Tov Negehotroinh pe 10 didAupa £10TTVOWY,
oUP@Wva PE TIG 00Nyieg Tou yiaTpol aag. Mnv utep-
Beite T péyioTo emiTedo.

3. Zuvdéate Tov NegehomroinTh e 1o AdaTixo aépa (&)
oTOV OUPTTIETTH (1) Kal BAATE TO KaAWDIO PEUPATOG (2)
oTnv pida (230V 50 Hz AC).

4. Tia va apyioel n Bepareia, opiaTe 1o mARKTPO ON/
OFF (3 otnv Béan «l».

- To emaTépio Bonbd atnv kaAlTepn e10TIVOR
(QUPUAKOU GTOUG TIVEUPOVEG.

- EmA&gre paoka mpoowmou PeTagy HaoKwv yia
eVAAIKEG (8) A TTaIGIK (9) Kail BePaiwbeite 6T KaAU-
TITEl TEAEIWG TNV TTEPIOT TOU OTOPATOG Kail TG MUTNG.

- XpnaipotoifaTe 6Aa Ta agegoudp oupmepIAp-
Bavopévou Tou piyxoug (2, 6TIwg opideTal ammo To
yiarpd oag.

5. Kara v didpkeia eiamvorg, kaioTe o€ 6pBia kai xaAaph
Béan, oe Tpaméql kai Ox1 o€ TOAUBPOVA, TIPOKEILEVOU VI
QamoQEUXBE N CUTTIEDT TWV AVOTIVEUTTIKWY OEPOYWYWRV
oag kal va aMoiwBei n amoteAeaparikémra Tng Bepa-
Teiag. Mnv okOBeTe katd TRV SIGPKEIN TNG EIOTIVORG.
21apamaTe TV dladikaaia av dev VoIWBETe KaAd.

6. Otav oAokAnpwaete v diadIKadia EITTIVOWY TIoU
ouvioTd o yiatpdg oag, BaATe To TANKTpo ON/OFF (3)
otV Béan «O» yia va KAEIOETE TV GUOKeUH Kal ByGATE
v amé mv mpila.

7. ABEIGOTE TO UTIOAOITIO TOU POPUAKOU OTIO TOV VEPE-
AomoinTr kai kaBapioTe v cuoKeur 6TTWG TEPIYPd-
QeTal 0TO KEGAAQIO «Kaeoplcuég Kal ammoAUpavany.

& Autin ouoxaun oXEBIAOTNKE YIa SIAKOTITO-
pevn xpnon: 30 Aerrré On / 30 Aerrrd Off.
2BAaTE TNV oUoKeun peTa amd 30 AemTa xprong
ka1 TepIPEVeTe yia akoua 30 AeTrTd Tpiv ouveyi-
o¢€Te TV Bepameial.

& Houokeun dev amaitei BaBuovéunan.

A AmayopeUeTal oTToIadNTIoTE TPOTIOTI0INGN TG
OUOKEUNG.

4. KaBapiopog kai amroAUpavon

MpooexTikd kaBapioTe Aa Ta eGapTApaTa O Ta
UTTIOAEiMPaTO TOU (apudKou Kai TIBavég akabapaieg,
ueTa oo kGBe Bepareia.
Xpno1POTIOIaTE Eva MaAGKS Kal OTEYVO Travi We pn-
AeiavTikd kaBapiaTIKa yia va KaBapioeTe 10 GUPTTIEDTH.
A BeBaiweeite 611 Ta eowTePIKG péPN TNG
ouokeurig dev EpxovTal O€ ETaQR PE uypd Kai OTi
n mpida €xer amoouvdedei.
KaBapigpog kai atroAupavon Twv e§apTnpaTwy
AxoouBraTe TPOTEKTIKA TIG 08Nyieg kaBapIoHOU Kal aToAl-
pavong Twv egaptnpdTwy kaBwg eivar TOAD anuavTika yia
mv amodoan TG CUKEURG kal TV ETTTUYia TG Bepameiag.
Mpiv Kol PeTd atrd KaBe Bepartreia
AmoauvapuohoyraTe To vegeAotroint (8) oTpépovTag T
€MAVW AKPO aPITTEPOATPOPA KAl APAIPEDTE TOV KWVO TG
aywyns eappaxou. MAUveTe Ta e§apTApaTa TOU amoouvap-
HOAOYNUEVOU VEQEAOTTOINTY, TO EMOTOWIO (7) Kall TO PIVIKO
pUyxog G2 pe vepd T Bpuong; BubioTe o€ BpaaTo vepd yia
5 hemtd. uvappoloyraTe ava Ta e§apTrpaTa Tou VepeAo-
TIoINTA KAl GUVOEDTE TOV OTNV UTIOdOKT TOU CWARVA aEPa,
€VEPYOTIOINOTE TN GUCKEUN KaIl a@riOTE T va AEITOUpyRaE!
yia 10-15 Aemrra.
@& MMAOvere TIg JAoKeg kal Tov owhiva aépa e
(e0T6 vepo.
@ XpnolUoTolEiTe HOVO KpUa uypd amoAluavong
akoAouBwvTag TIG 0dnyieg TOU KATAOKEUATTH.
A Mnv Bpadete f amooTelpiveTe Tov owAva aépa
Kai TIG AOKEG.

5. Zuvtipnon, ®povrida kai service

I'Iupavvm)\m oAaTa sgapmuma Qo ToV EUTIOpO 1 Tov
(QOPHAKOTIONO, ) ETTIKOIVWVACTE W€ TO Service TG
Microlife (Seite mapakdtw).

AvTIKaTOTAGN TOU VEPEAOTTOINTH

AvTiKaTaaThoTE ToV VEQEAOTIOINTH (5) HETA aTTO pIdt HaKpIC
TePiodo adpdvelag, O€ TIEPITITWAEIG GTTOU TTAPOUTIALE!
TApaAHOPPWOEIS, prign, 1} OTav N kepai YekaoTApa (5)-a
gival ppaypévn amo &npa eapuaka, akovn, KATT. Zag ouvi-
0TOUHE TNV QVTIKATACTAGT) TOU VEPEAOTTOINTA PETE TG Piat
Tepiodo petag 6 pnvav kar 1 éroug, avahdywg Tng xprang.

Xpnaoiotoleite pévo aubevtikolg vegeAotroinTég!

AvTiKaTAOTOGN TOU QIATPOU 0éPT
€ KaVOVIKEG TUVBAKES Xprang, To iATpo aépa (33
Tpémel va avtikadioTaral Tepitou peTd améd 500 wpeg
Aerroupyiag 1} PeTé amoé kGBe Eva €T0g. Xag TPOTEVOUpE
va eAéyxeTe TEPIOdIKA TO PiATpo aépa (10-12 Bepameieg)
Kal av atokTa éva YKpI A KagE xpwpa A eivar uypo,
TIPETTEN VOl TO QVTIKATACTNOETE. ATIOGUVOEDTE TO QiATPO
Kal aQvTIKaTAOTAGATE TO PE £Vl VEO.
&> Mnv mpooTabroete va kabapioete To QiATpo yia
EMavVayPNaILoTIoiNa Tou.
@ Dev ipémel va yiveral emokeun fj ouvipnon Tou
@iATpOU KaTG TNV dIGIpKEIa TNG XPAONG O AOBEVA.
A Xpnaoiotroieite pévo auBevrika @itpal Mnv
XPNOIUOTIOIEITE TNV OUTKEUN Xwpig giATpo!

6. AuvoAciToupyia Kail AvTIPETWTTION

H ouokeui} Sev avaper
o Befaiwbeire 611 T0 KaAWSIO pedaTog (2) eival owaTd
ouvbedepévo oty Tipica.

o BeBaiwBeite 61110 Tr)\r]mpo ON/OFF (3) Bpiokerai otnv
Béan «l».

. BsBmweem 611 N oUOKeUN AeiToupyei eviog opitv
TI0U avaQEPOVTAI OTO TTIAPOV EYXEIPIdIO AeiToupyiag
(30 Aetrta On / 30 Aetrtdr Off).

0 vepelomroinTiig uroAeiToupyei 1} dev Aeiroupyei

KaBoAou

o BeBaiwbeite 611 To AdaTiyo aépog (&) eival owaTd
OUVOEDEPEVO Kal OTIG HUO AKPES.

o BeBaiwbeite 61 T0 AGOTIXO 0EPOG BEV Eival TTATNPEVO,
OimAwpévo, Bpwuiko 1} Bouhwpévo. Edv eival amapai-
TNTO, QVTIKATAOTACTE TO.

o Bepaiwbeite 611 0 vepehoointig (5) eival owaTd ouvde-
depévog kail N ke@aln wekaoTrpa (5)-a Exel TomoBeBei
OwoTa Kal dev TrapepTmodideTal.

o Befaiwbeite 61 TO aMmapaitnTo ApPaKo Exel TPOOTEDEL.

7. Eyyinon

H ouokeun aut kaAdTTeTal amé 5 €A eyyonon mou

10Ul aTmd TNV nuepopnvia ayopdg. H eyyunan 1ox0el

MOV KaTl TV TIPOCKOMION TNG KAPTAG £YYUNANG, N

otoia £xel GUPTTANPWOET aTé Tov avVTITTPAoWTTO

(avaTpégre aTo omaBO@UAAD) N oTroia eTiBeBaiwvel TNV

nUepopnvia ayopdg f Tnv amodEeIEn TAUEIOKAG NXAVAG.

o HeyyOnaon kaAUTrTer pévo m ouokeur. Ta avtikabi-
oThpeva ggapTiuaTa OTTWG, MAOKES, ETTIOTOMIO,
AdoTixo aépa kai giATpa dev gupmepiAauBavovral
oTnv gyyunan.

e ¢ TIEPITITWON AVOiyHATOG 1 TPOTIOTIOINANG TG
OUOKEUNG, N £yY0NOT OKUPWVETaI.

o Heyyunon dev kahuTTTer {npidi Tou TipokaAeiTar aTmo
KKi) Xpriar), ATUXAUATA 1] BN CUMHGPQWON aTi
0dnyieg xprong.

8. Texvik@ XapaKTNPIGTIKA
ToyxutnTa
vepehoTroinon: 0,4 ml/min. (NaCl 0,9%)

MéyeBog owpamdiou: 59% <5 um
3,1 um (MMAD)

Méyiomn pon aépa: 15 l/min.
Aeiroupyikn pon) aépa: 5.31 /min.
Emimedo akouotikig: 52 dBA

MnyA nAekTpikol
pelparog: 230V 50 Hz AC
Mijkog kaAwdiou
pelparog: 1,6m
NegehoroinTikn
IKavoTnTa: min. 2 ml; max. 8 ml
Méyebog
UTToAgippaTog: 0,8 ml
‘Opia AeiToupyiag: 30 Aerrra On / 30 Aerrrd Off.
Zuvlikeg Aeimoupyiag: 10 - 40 °C /50 - 104 °F
30 - 85 % péyiaTn OXETIKA
uypaaia
700 - 1060 hPa Atpoaaipikr
Triean
Zuvlikeg -20 - +60° C /-4 - +140 °F
amobnkeuong Kai 10 - 95 % péyioTn OXeTIKA
peTapopag: uypaaia
700 - 1060 hPa Atpoa@aipikn Triean
Bapog: 1424 g
Aiaoraoeig: 200 x 183 x 153 mm
IP Katnyopia: 1P21
Zuppopewon pe EN13544-1;EN60601-1;
mpoTUTIa: EN60601-2; EN60601-1-6;
IEC 60601-1-11
Avopevopevn
Sidpkeia {wig: 1000 wpeg

H OUGKEUR GUMLOPQWVETAI HE TOUG KAVOVIOHOUG
larpikwv Zuokeuwy, aUuewva e Ty odnyia 93/42/EEC.
Tuokeun KAdong Il, daov agopd v TrpoaTagia amod
gAsmpon)\nﬁa.
NegehotroinTAg, T0 €MATOIO KaI O HAGKES Eival TUTTIOU

BF e@apuoopéva Tupara.

A O TexviIkéG Tpodiaypageg pmopoldv va aldgouv

XWpIg Tponyoupevn €1d0tmoinan.
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